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DE

Zweck-
bestimmung:
Haftvermittler für Molloplast® B 
Zahnprothesenunterfütterungen

Indikation:
	 Primo 

	 Haftvermittler optimiert die 	
	 Verbundfestigkeit zwischen 	
	 Molloplast® B und 
	 polymerisierten Acrylaten.

Technische 
Daten:

	 Volumen:
	 15 ml Glaspinselflasche

	 Trockenzeit: 
	 ca. 2–3 Min.

	 Einwirkzeit: 
	 ca. 60–90 Min.

	 Lagerung:
	

Bestell-
information:

Primo Haftvermittler
Standardpackung	 03004
15 ml Flasche

Patientenzielgruppe
Personen, die im Rahmen einer zahnärztlichen Maßnahme behandelt werden.

Vorgesehene Anwender
Zahntechniker/-in

Produktbeschreibung
Durch Primo Haftvermittler wird die chemische Verbindung zwischen Acrylat und
Molloplast® B erreicht. Dies gilt nur für bereits polymerisiertes Prothesenmaterial.

Vorgehensweise
Vor dem Auftragen muss die Basis gemäß Molloplast® B- Anleitung bearbeitet werden.
Primo Haftvermittler wird auf die gereinigte und getrocknete Prothesenbasis flä-
chendeckend 1–2 mal aufgepinselt. Nach einer Einwirkzeit von ca. 60–90 Minuten wird
Molloplast® B aufgepresst und anschließend nach Anleitung polymerisiert.

Sicherheitshinweise
		 Nur für die angegebene Zweckbestimmung durch geschultes Fachpersonal.
		 Die gesamte Kontaktfläche Acrylat-Molloplast® B ist zu benetzen. Nach einer Einwirkzeit von ca. 60 – 90 

Minuten wird Molloplast® B aufgepresst und anschließend nach Anleitung polymerisiert.
		 Berührung mit den Augen, Schleimhäuten und der Haut vermeiden. Bei versehentlichem Kontakt mit 

ausreichend fließendem Wasser spülen, ggf. Arzt aufsuchen.
		 Dämpfe nicht einatmen.
		 Von Zündquellen fernhalten.
		 Gefahren- und Sicherheitshinweise aus dem entsprechendem Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

Hinweise
		 DETAX haftet nicht für Schäden, die durch fehlerhafte Anwendung hervorgerufen werden.
		 Behälter nach Gebrauch sofort verschließen.
		 Dicht verschlossen lagern. Vor Feuchtigkeit schützen.
		 Sicherheitsdatenblatt beachten!

Für Anwender und/oder Patienten:
Alle im Zusammenhang mit diesem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle sind unverzüglich unter 
incident@detax.de sowie an die zuständige Behörde des Mitgliedstaats, in dem Anwender und/oder Patient 
niedergelassen ist, zu melden.

Kontraindikation
Das Material nicht bei bekannten Allergien gegen einen der Inhaltsstoffe oder bei Kontaktallergien verwenden. 
Unerwünschte Wirkungen sind bei sachgerechter Anwendung nicht zu erwarten.
Immunreaktionen z.B. Allergien, Irritationen können jedoch grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden. Im 
Zweifelsfall empfehlen wir, vor der Anwendung einen Allergietest durchzuführen.

Entsorgung
Die Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen und internationalen 
Vorschriften durchführen.

Symbolerläuterung
Medizinprodukt

Haftvermittler für Molloplast® B-Unterfütterungen
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Intended Use:
Adhesive for Molloplast® B 
denture relinings

Indication:
	 Primo 

	� adhesive optimizes the 
bond strength between 
Molloplast® B and polym-
erized acrylics.

Technical 
specifications:

	 Volume:
	 15-ml glass brush bottle

	 Drying time: 
	 approx. 2–3 min.

	 Contact time: 
	 approx. 60–90 min.

	 Storage:
	

Ordering 
information:

Primo adhesive
Standard package	 03004
15-ml bottle

Patient Target Group
Persons being treated in the context of a dental procedure.

Intended Users
Dental technician

Product Description
The chemical bond between acrylic and Molloplast® B is established by the Primo 
adhesive. This applies only to denture material already polymerized.

Procedure
Before application, the base must be treated according to Molloplast® B instructions.
Primo adhesive is applied to the cleaned and dried prosthetic base plate once or twice 
over the entire surface. After a contact time of approx. 60–90 minutes, Molloplast® B 
is pressed on and then polymerized according to instructions.

Safety Information
		 Only for the specified intended use by trained specialists.
		 The entire contact surface acrylic – Molloplast®B must be covered. After a contact time of approx. 60 – 90 

minutes, Molloplast® B is pressed on and then polymerized according to instructions.
		 Avoid contact with eyes, mucosa and skin. In case of accidental contact, rinse with sufficient running water, 

seek medical advice if necessary.
		 Do not inhale vapors.
		 Keep away from sources of ignition.
		 Refer to the relevant safety data sheet for hazard and safety information.

Notes
		 DETAX shall not be held liable for any damage caused by misuse.
		 Close container immediately after use.
		 Store tightly sealed. Keep away from moisture.
		 Read and understand the safety data sheet!

For users and/or patients:
Any serious incident that has occurred in connection with this product must be reported immediately to 
incident@detax.de and to the competent public authority of the country in which the user and/or patient resides.

Contraindication
Do not use this material in case of known allergies to any of the ingredients, or contact allergies. Undesirable 
effects are not to be expected in case of proper application.
However, as a matter of principle immune reactions such as allergies or irritations cannot be ruled out. In case 
of doubt, we recommend performing an allergy test before application.

Disposal
Disposal of the contents/container must be carried out in accordance with the local/regional/national and 
international regulations.

Symbols

Medical device

Adhesive for Molloplast® B relinings
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Instrukcja stosowania

PL

Przeznaczenie:
Środek poprawiający przy-
czepność podścieleń protez 
zębowych Molloplast® B

Wskazania:
	 Primo 

	� Środek poprawiający 
przyczepność optymalizujący 
przywieranie Molloplast® B 
do polimeryzowanych 
akrylanów.

Dane 
techniczne

	 Objętość:
	 Butelka z pędzelkiem 15 ml

	 Czas schnięcia: 
	 ok. 2–3 min

	 Czas działania: 
	 ok. 60–90 min

	 Przechowywanie:
	

Informacje 
dotyczące 
zamówienia:
Środek poprawiający 
przyczepność Primo
Opakowanie 
standardowe	 03004
15 ml butelka

Grupa docelowa
Osoby leczone dentystycznie.

Przewidywany użytkownik
Technik dentystyczny

Opis produktu
Środek poprawiający przyczepność Primo pozwala uzyskać połączenie chemiczne 
między tworzywem akrylanowym a materiałem Molloplast® B. Dotyczy to wyłącznie 
materiału protezy, który uległ polimeryzacji.

Procedura
Przed nałożeniem należy opracować podstawę zgodnie z instrukcją Molloplast® B.
Nanieść 1–2 warstwy środka poprawiającego przyczepność Primo na całą po-
wierzchnię oczyszczonej i wysuszonej podstawy protezy. Po wyschnięciu przez ok. 
60– 90 min należy wprasować Molloplast® B, a następnie przeprowadzić polimeryzację 
zgodnie z instrukcją.

Wskazówki bezpieczeństwa
		 Tylko do wyszczególnionych zastosowań przez wykwalifikowany personel.
		 Należy zwilżyć środkiem całą powierzchnię kontaktu między akrylanem a materiałem Molloplast® B. Po 

wyschnięciu przez ok. 60– 90 min należy wprasować Molloplast® B, a następnie spolimeryzować zgodnie 
z instrukcją.

		 Unikać kontaktu z oczami, śluzówkami i skórą. W razie przypadkowego kontaktu przepłukać wystarczającą 
ilością bieżącej wody, ew. skontaktować się z lekarzem.

		 Nie wdychać oparów.
		 Nie zbliżać do źródeł zapłonu.
		 Wskazówki bezpieczeństwa i środki ostrożności podano w odpowiedniej karcie charakterystyki bezpie-

czeństwa.

Wskazówki
		 DETAX nie odpowiada za szkody spowodowane niefachowym zastosowaniem.
		 Po użyciu natychmiast zamknąć pojemnik.
		 Przechowywać stale w szczelnie zamkniętym pojemniku. Chronić przed wilgocią.
		 Należy postępować według karty charakterystyki bezpieczeństwa preparatu!

Informacja dla użytkownika i/lub pacjenta:
Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić niezwłocznie producentowi na adres 
incident@detax.de i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają 
miejsce zamieszkania.

Przeciwwskazania
Nie stosować masy, jeżeli wiadomo, że pacjent ma alergię na jeden ze składników lub alergię kontaktową. Efekty 
niepożądane nie występują w przypadku fachowego użycia.
Nie wyklucza się jednak możliwości wystąpienia reakcji immunologicznych, np. alergii, podrażnień. W razie 
wątpliwości zalecamy sprawdzenie potencjału alergennego materiału przed jego użyciem.

Usuwanie
Zawartość pojemnika oraz pojemnik usuwać zgodnie z przepisami lokalnymi / regionalnymi / krajowymi oraz 
międzynarodowymi.

Objaśnienie symboli
Produkt medyczny

Środek poprawiający przyczepność dla podścieleń 
Molloplast® B
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Finalidade:
Promotor de adesão para reba-
ses de prótese dentária

Indicação:
	 Primo 

	� O promotor de adesão 
otimiza a resistência de 
união entre Molloplast® B 
e acrilatos polimerizados.

Dados técnicos
	 Volume:

	 Frasco de vidro de 15 ml com 	
	 pinsel

	 Tempo de secagem: 
	 aprox. 2–3 min.

	 Tempo de atuação: 
	 aprox. 60–90 min.

	 Armazenamento:
	

Informações 
para 
encomenda:
Promotor de adesão 
Primo
Embalagem normal	 03004
Frasco de 15 ml

Grupo de pacientes a que se destina
Pessoas no âmbito de um tratamento dentário.

Utilizadores pretendidos
Técnica(o) dental

Descrição do produto
O promotor de adesão Primo estabelece uma união química entre o acrilato e 
Molloplast® B. Isso se aplica apenas ao material protético já polimerizado.

Procedimento
Antes de aplicar, a base deve ser processada de acordo com as instruções do 
Molloplast® B. O promotor de adesão Primo é aplicado 1–2 vezes sobre a base 
da prótese limpa e seca. Após um tempo de exposição de aprox. 60 a 90 minutos, o 
Molloplast® B é premido e polimerizado de acordo com as instruções.

Indicações de segurança
		 Apenas para a finalidade especificada, por especialistas devidamente treinados.
		 Toda a superfície de contacto do Acrylat-Molloplast® B deve estar humedecida. Após um tempo de expo-

sição de aprox. 60 a 90 minutos, o Molloplast® B é prensado e em seguida polimerizado de acordo com as 
instruções.

		 Evitar o contacto com os olhos, mucosas e pele. Em caso de contacto acidental, deve-se lavar com água 
corrente suficiente e consultar um médico, se necessário.

		 Não inalar os vapores.
		 Manter longe de fontes de ignição.
		 Consultar a respectiva ficha de dados de segurança para obter informações sobre perigos e segurança.

Indicações
		 A DETAX não se responsabiliza por danos causados por uma utilização incorreta.
		 Fechar imediatamente o recipiente após o uso.
		 Armazenar bem fechado. Proteger contra humidade.
		 Observar a ficha de dados de segurança!

Para utilizadores e/ou pacientes:
Qualquer incidente grave ocorrido com o produto deve ser comunicado à incident@detax.de e à autoridade 
competente do Estado-Membro em que os utilizadores e/ou doentes estão estabelecidos.

Contra-indicação
Este material não deve ser usado em caso de conhecidas alergias a qualquer um dos ingredientes ou em caso 
de alergias de contacto. Em caso de utilização correta, não é de esperar efeitos indesejados.
No entanto, não é possível excluir por completo a ocorrência de reações do sistema imunológico, como p. ex., aler-
gias ou irritações. Em caso de dúvida, recomendamos a realização de um teste alergológico antes da aplicação.

Eliminação
A eliminação do conteúdo/recipiente deve ser realizada de acordo com os regulamentos locais/regionais/
nacionais e internacionais.

Explicação dos símbolos
Produto medicinal

Promotor de adesão para rebases Molloplast® B
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Definirea 
scopului:
Agent adeziv pentru căptușirile 
protezelor dentare cu 
Molloplast® B 

Indicație:
	 Agentul adeziv Primo 

	� optimizează rezistența îmbi-
nării dintre Molloplast® B și 
acrilați polimerizați.

Date tehnice
	 Volum:

	 Recipient din sticlă de 15 ml 	
	 cu pensulă

	 Timp de uscare: 
	 cca 2 - 3 min.

	 Timp de acționare: 
	 cca 60 - 90 min.

	 Depozitare:
	

Informații 
pentru 
comandă:

Agent adeziv Primo
Ambalaj standard	 03004
Recipient de 15 ml

Grupul țintă de pacienți
Persoanele tratate în cadrul unei proceduri stomatologice.

Utilizatorii țintă
Tehnicieni dentari

Descrierea produsului
Agentul adeziv Primo asigură îmbinarea chimică dintre acrilat și Molloplast® B. Acesta 
se aplică doar pe materialele polimerizate ale protezei.

Procedură
Înainte de aplicare, prelucrați baza conform instrucțiunilor Molloplast® B.
Aplicați cu pensula 1 - 2 straturi de agent adeziv Primo pe toată suprafața bazei protezei 
curățate și uscate. După un timp de acționare de cca 60–90 minute, Molloplast® B se 
presează și apoi se polimerizează conform instrucțiunilor.

Indicații de siguranță
		 Se va utiliza numai în scopul specificat, de către personalul specializat și instruit.
		 Toată suprafața de contact din acrilat - Molloplast® B trebuie să fie umectată. După un timp de acționare 

de cca 60 - 90 min., Molloplast® B se presează și se polimerizează apoi conform instrucțiunilor.
		 Evitați contactul cu ochii, mucoasele și pielea. În cazul contactului accidental, clătiți imediat cu jet de apă 

și consultați un oftalmolog.
		 Nu inhalați vaporii.
		 A se ține departe de surse de aprindere.
		 Consultați fișa tehnică de securitate pentru instrucțiuni de siguranță și pericole.

Indicații
		 DETAX nu este răspunzător pentru daunele cauzate de utilizarea incorectă.
		 Închideți recipientul imediat după utilizare.
		 Depozitați în permanență bine închis. Protejați de umezeală.
		 Respectați fișa tehnică de securitate!

Pentru utilizatori și/sau pacienți:
Toate incidentele grave în legătură cu acest produs trebuie raportate imediat la incident@detax.de și la auto-
ritatea competentă a statului membru în care este stabilit utilizatorul și/sau pacientul.

Contraindicație
Nu utilizați materialul în caz de alergii cunoscute la oricare dintre ingrediente sau în caz de alergii de contact. 
Nu se anticipează efecte nedorite în cazul unei utilizări corespunzătoare.
Cu toate acestea, reacțiile imunologice, de ex. alergiile, iritațiile, nu pot fi excluse. În caz de dubii, vă recomandăm 
să efectuați un test de alergie înainte de utilizare.

Eliminarea
Conținutul/recipientul se va elimina în conformitate cu reglementările locale/regionale/naționale și 
internaționale.

Legendă simboluri
Dispozitiv medical

Agent adeziv pentru căptușirile cu Molloplast® B
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Avsedd 
användning:
Bindemedel för Molloplast® B 
tandprotes rebaseringar

Indikation:
	 Primo 

	� Bindemedel optimerar 
vidhäftningen mellan 
Molloplast® B och poly-
meriserade akrylater.

Tekniska data
	 Volym:

	 15 ml glasflaska med pensel

	 Torkningstid: 
	 ca. 2–3 min.

	 Inverkningstid: 
	 ca. 60–90 min.

	 Lagring:
	

Beställningsin-
formation:

Primo bindemedel
Standardförpackning	 03004
15 ml flaska

Patientmålgrupp
Personer som behandlas inom ramen för en tandläkaråtgärd.

Avsedda användare
Tandtekniker

Produktbeskrivning
Med Primo bindemedel uppnås den kemiska förbindelsen mellan akrylat och 
Molloplast® B. Detta gäller endast för redan polymeriserat protesmaterial.

Tillvägagångssätt
Innan appliceringen ska basen bearbetas enligt Molloplast® B- bruksanvisningen.
Primo bindemedel penslas 1–2 gånger yttäckande på den rengjorda och torkade 
protesbasen. Efter en inverkningstid på ca. 60-90 min. pressas Molloplast® B på och 
polymeriseras därefter enligt bruksanvisningen.

Säkerhetsanvisningar
		 Endast för den angivna avsedda användningen av utbildad specialiserad personal.
		 Den totala kontaktytan akrylat-Molloplast®B ska fuktas. Efter en inverkningstid på ca. 60 - 90 min. pressas 

Molloplast® B på och polymeriseras därefter enligt bruksanvisningen.
		 Undvik beröring av ögonen, slemhinnor och huden. Spola vid oavsiktlig kontakt med tillräckligt flytande 

vatten, uppsök i givet fall läkare.
		 Ångor får inte inandas.
		 Håll borta från antändningskällor.
		 Faro- och säkerhetsanvisningar finns i det relevanta säkerhetsdatabladet.

Anvisningar
		 DETAX ansvarar inte för skador som förorsakas av felaktig användning.
		 Stäng genast behållare efter användning.
		 Förvara tätt försluten. Skydda mot fukt.
		 Beakta säkerhetsdatabladet!

För användaren och/eller patienten:
Alla allvarliga tillbud som har inträffat i samband med produkten bör rapporteras till incident@detax.de och 
den behöriga myndigheten i den medlemsstat där användaren och/eller patienten är bosatta.

Kontraindikation
Använd inte materialet vid kända allergier mot en av ingredienserna eller vid kontaktallergier. Oönskade 
verkningar kan inte förväntas vid korrekt användning.
Immunitetsreaktioner t.ex. allergier, irritationer kan dock principiellt inte uteslutas. Vid tveksamhet rekom-
menderar vi att innan användningen utföra ett allergitest.

Bortskaffning
Utför bortskaffningen av innehållet/behållaren i enlighet med de lokala/regionala/nationella och internatio-
nella föreskrifterna.

Symbolförklaring
Medicinteknisk produkt

Bindemedel för Molloplast® B-rebasering
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Účel použitia:
Adhezívny prostriedok na 
rebázovanie zubných náhrad za 
použitia prípravku Molloplast® B 

Indikácia:
	 Primo 

	� Adhezívny prostriedok 
optimalizuje pevnosť 
spoja medzi prípravkom 
Molloplast® B a polymeri-
zovanými akrylátmi.

Technické údaje
	 Obsah:

	 15 ml sklenená fľaška so 	
	 štetcom

	 Doba schnutia: 
	 cca 2-3 minúty

	 Doba pôsobenia: 
	 cca 60-90 minút

	 Skladovanie:
	

Objednaciain-
formácia:
Adhezívny prostriedok 
Primo
Štandardné balenie	 03004
15 ml fľaška

Cieľová skupina pacientov
Osoby, ošetrované v rámci niektorého z dentálnych postupov.

Predpokladaní užívatelia
Zubný technik/zubná technička

Opis výrobku
Za pomoci adhezívneho prostriedku Primo sa dosiahne chemické spojenie medzi 
akrylátom a prípravkom Molloplast® B. To platí iba v prípade už predtým polymeri-
zovaného materiálu náhrady.

Postup aplikácie
Pred nanášaním musí byť báza opracovaná podľa pokynov, uvedených v návode 
na používanie materiálu Molloplast® B. Adhezívny prostriedok Primo sa nanáša 
pomocou štetca na vyčistenú a vysušenú bázu náhrady v 1-2 vrstvách. Po uplynutí 
doby pôsobenia v trvaní cca 60–90 minút sa prípravok Molloplast® B natlačí na bázu 
a napokon podľa návodu polymerizuje.

Bezpečnostné pokyny
		 Výrobok je určený iba na uvedený účel použitia, a to zaškoleným odborným personálom.
		 Nanáša sa na celú kontaktnú plochu akrylátu a prípravku Molloplast® B. Po uplynutí doby pôsobenia v 

trvaní cca 60-90 minút sa prípravok Molloplast® B nalisuje a napokon podľa návodu polymerizuje.
		 Vyhýbajte sa kontaktu s očami, sliznicami a pokožkou. V prípade náhodného kontaktu opláchnite dosta-

točným množstvom tečúcej vody, príp. vyhľadajte lekára.
		 Pary nevdychujte.
		 Uchovávajte v dostatočnej vzdialenosti od zápalných zdrojov.
		 Venujte pozornosť informáciám o nebezpečenstvách a bezpečnostným upozorneniam, ktoré sú uvedené 

na karte bezpečnostných údajov.

Upozornenia
		 Spoločnosť DETAX neručí za škody, spôsobené nesprávnym použitím.
		 Nádoby s prípravkom po použití okamžite uzavrite.
		 Skladujte pevne uzavreté. Chráňte pred vlhkosťou.
		 Venujte pozornosť karte bezpečnostných údajov!

Pre používateľov a/alebo pacientov:
V prípade závažnej nehody spôsobenej pomôckou túto udalosť bezodkladne ohláste na adrese 
incident@detax.de, ako aj príslušnému dozornému orgánu členského štátu, v ktorom má používateľ a/alebo 
pacient bydlisko.

Kontraindikácia
Materiál nesmie byť aplikovaný v prípade známych alergií na niektorú zo súčastí materiálu alebo pri kontaktnej 
alergii. Nežiadúce účinky sú pri správnom a riadnom použití nepravdepodobné.
Výskyt imunitných reakcií, napr. alergií alebo iritácií však napriek tomu nie je možné celkom vylúčiť. V prípade 
pochybností odporúčame pred odobratím odtlačku vykonanie alergického testu.

Likvidácia
Likvidácia obsahu/nádoby musí prebiehať v súlade s miestnymi/regionálnymi/národnými a medzinárodnými 
predpismi.

Vysvetlivky symbolov
Zdravotnícka pomôcka

Adhezívny prostriedok na rebázovanie za použitia prípravku 
Molloplast® B
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Namembnost:
Vezivo za podloge Molloplast® B 
Podloge za zobne proteze

Indikacija:
	 Primo 

	�� Vezivo optimizira trdnost 
kemične vezi med maso 
Molloplast® B in polimerizi-
ranimi akrilati.

Tehnični 
podatki

	 Prostornina:
	 15 ml steklenička s čopičem

	 Čas sušenja: 
	 pribl. 2–3 min.

	 Potreben čas za učinek: 
	 pribl. 60–90 min.

	 Skladiščenje:
	

Informacije 
naročila:

Vezivo Primo
Standardna embalaža	 03004
15 ml steklenička

Ciljna skupina pacientov
Osebe, ki so obravnavane v okviru zobozdravstvenega postopka.

Predvideni uporabniki
Zobni tehnik/-čarka

OPIS PROIZVODA
Vezivo Primo  spodbuja kemično vez med akrilatom in maso Molloplast® B. To velja 
samo za že polimeriziran protetični material.

Postopek
Pred nanosom podlago obdelajte v skladu z navodili Molloplast® B.
Vezivo Primo s čopičem 1–2 krat nanesite na očiščeno in posušeno podlago proteze. 
Po preteku časa trajanja sušenja približno 60–90 minut maso Molloplast® B stisnite in 
nato v skladu z navodili polimerizirajte.

Varnostni napotki
		 Samo za navedene namene in usposobljeno osebje.
		 Ovlažite celotno stično ploskev akrilatnega Molloplast®B. Po preteku časa trajanja sušenja približno 60 do 

90 minut maso Molloplast® B stisnite in nato v skladu z navodili polimerizirajte.
		 Izogibajte se stiku z očmi, sluznicami in kožo. V primeru nenamernega stika izperite z zadostno količino 

tekoče vode, po potrebi se posvetujte z zdravnikom.
		 Ne vdihujte hlapov.
		 Hranite zunaj dosega vnetljivih virov.
		 Upoštevajte informacije o nevarnostih in napotke iz ustreznega varnostnega lista.

Napotki
		 DETAX ne odgovarja za škodo, ki bi nastala zaradi nepravilne uporabe odtisnega materiala.
		 Vsebnik po uporabi takoj zaprite.
		 Hranite tesno zaprto. Varujte pred vlago.
		 Upoštevajte varnostne liste!

Za uporabnike in/ali paciente:
Vse resne incidente, povezane s tem izdelkom, je treba nemudoma javiti na naslov incident@detax.de in 
pristojnemu organu države članice, v kateri ima uporabnik in/ali pacient sedež.

Kontraindikacija
Materiala ne uporabljajte pri ugotovljenih alergijah na eno izmed vsebovanih snovi ali pri kontaktnih alergijah. 
Neželeno delovanje pri namenski uporabi ni pričakovano.
Imunskih reakcij, kot so alergije in draženja, ni mogoče popolnoma izključiti. Če ste v dvomih, vam priporočamo, 
da pred uporabo opravite alergijski test.

Odstranjevanje
Odstranjevanje vsebine/stekleničke opravite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/nacionalnimi in mednarodnimi 
predpisi.

Razlaga simbolov
Medicinski proizvod

Vezivo za podloge Molloplast® B

 2 °C
36 °F

25 °C
77 °F

Primo
Návod k použití

CS

Účel použití:
Pojivo pro rebaze zubních protéz 
materiálem Molloplast® B

Indikace:
	 �Pojivo Primo 

optimalizuje pevnost 
vazby mezi materiálem 
Molloplast® B a polymeri-
zovanými akryláty.

Technické údaje
	 Objem:

	 15 ml sklenička se štětečkem

	 Doba schnutí: 
	 cca 2–3 min

	 Doba působení: 
	 cca 60–90 min

	 Skladování:
	

Objednací 
údaje:

Pojivo Primo
Standardní balení	 03004
15 ml lahvička

Cílová skupina pacientů
Osoby, u kterých se provádí nějaký stomatologický úkon.

Uživatelé provádějící aplikaci
Zubní technik / zubní technička

Popis produktu
Pojivo Primo zajistí chemickou vazbu mezi akrylátem a materiálem Molloplast® B. Platí 
to pouze u již polymerovaného materiálu zubních náhrad.

Postup aplikace
Před nanesením je nutné bázi opracovat podle návodu k materiálu Molloplast® B.
Pojivo Primo naneste štětečkem 1–2 krát na celou plochu očištěné a suché báze zubní 
náhrady. Nechte asi 60–90 minut zapůsobit, poté materiál Molloplast® B vložte do lisu 
a nakonec ho podle návodu polymerizujte.

Bezpečnostní pokyny
		 Pouze k uvedenému použití vyškoleným odborným personálem.
		 Je potřeba zesíťovat celou kontaktní plochu akrylátu a materiálu Molloplast® B. Nechte asi 60–90 minut 

zapůsobit, poté materiál Molloplast® B vložte do lisu a nakonec ho podle návodu polymerizujte.
		 Vyhněte se kontaktu s očima, sliznicemi a kůží. Dojde-li k nechtěnému kontaktu, postižené místo opláchněte 

dostatečným množstvím vody a případně vyhledejte lékaře.
		 Nevdechujte výpary.
		 Uchovávejte mimo dosah zdrojů vznícení.
		 Informujte se o možných nebezpečích a bezpečnostních pokynech v příslušném bezpečnostním listu.

Upozornění
		 DETAX neručí za škody, které vznikly chybnou aplikací.
		 Nádobu po použití okamžitě uzavřete.
		 Uchovávejte vždy pečlivě uzavřené. Chraňte před vlhkem.
		 Dbejte na informace v bezpečnostním listu!

Pro uživatele a/nebo pacienty:
Jakákoli závažná nežádoucí příhoda, ke které došlo v souvislosti s dotčeným prostředkem, by měla být nepro-
dleně hlášena výrobci na adrese incident@detax.de a příslušnému orgánu členského státu, v němž je uživatel 
a/nebo pacient usazen.

Kontraindikace
Materiál nepoužívejte, pokud se u pacienta v minulosti vyskytla alergie na některou ze složek, nebo při kontaktní 
alergii. Při odpovídajícím použití se neočekávají žádné nežádoucí účinky.
Obecně však nelze vyloučit imunitní reakce, jako například alergie nebo podráždění. V případě pochybností 
doporučujeme provést před použitím test na alergii.

Likvidace
Obsah / obal zlikvidujte v souladu s místními / regionálními / národními a mezinárodními předpisy.

Vysvětlivky užitých symbolů
Zdravotnický prostředek

Pojivo pro rebaze materiálem Molloplast® B
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36 °F

25 °C
77 °F

Primo
Használati útmutató

HU

Rendeltetés:
Tapadásközvetítő Molloplast® B 
fogprotézis alábéleléshez

Indikáció:
	 Primo 

	� tapadásközvetítő optimali-
zálja a Molloplast® B és a 
polimerizált akrilátok közti 
kötési szilárdságot.

Műszaki adatok
	 Térfogat:

	 15 ml ecsetes üvegflakon

	 Száradási idő: 
	 kb. 2–3 perc

	 Hatásidő: 
	 kb. 60–90 perc

	 Tárolás:
	

Rendelési 
információk:

Primo tapadásközvetítő
Alapcsomag	 03004
15 ml flakon

Páciens célcsoport
Olyan személyek, akik fogorvosi kezelésen vesznek részt.

Rendeltetésszerű felhasználó
Fogtechnikus

Termékleírás
A Primo tapadásközvetítő hozza létre az akrilát és a Molloplast® B közti kémiai kötést. 
Ez csak a már polimerizált protézis anyagra érvényes.

Eljárásmód
A felvitel előtt a bázist a Molloplast® B- útmutatója szerint meg kell munkálni.
Ecsetelje fel 1–2 -szer a Primo tapadásközvetítőt  a megtisztított és megszáradt 
protézisbázis teljes felületére. Kb. 60–90 perces hatóidő eltelte után préselje fel a 
Molloplast® B anyagot majd polimerizálja az útmutató szerint.

Biztonsági útmutatások
		 Csak a megadott célra használható, képzett szakszemélyzet által.
		 A teljes akrilát-Molloplast® B kontaktfelületet be kell kenni. Kb. 60 – 90 perces hatóidő eltelte után préselje 

fel a Molloplast® B anyagot majd polimerizálja az útmutató szerint.
		 Kerülje a szembe jutását, a nyálkahártyával és bőrrel való érintkezését. Véletlen érintkezés esetén bő folyó 

vízzel öblítse, szükség esetén forduljon orvoshoz.
		 Ne lélegezze be a gőzöket.
		 Tartsa távol gyújtóforrástól.
		 A veszély-, és biztonsági útmutatásokat a megfelelő biztonsági adatlapon találja.

Útmutatások
		 A DETAX nem vállal felelősséget a hibás használat által okozott károkért.
		 A tárolót azonnal zárja le a használat után.
		 Jól lezárva tárolja. Védje nedvesség ellen.
		 Vegye figyelembe a biztonsági adatlapot!

A felhasználó és/vagy a páciens számára:
Az ezzel a termékkel kapcsolatosan előfordult összes súlyos esetet haladéktalanul jelenteni kell a 
incident@detax.de címen, valamint a felhasználó és/vagy a beteg letelepedési helye szerinti tagállam illetékes 
hatóságának.

Ellenjavallatok
Ne használja az anyagot, ha ismert allergia, vagy kontakt allergia áll fenn valamelyik összetevő ellen. Nem kívánt 
hatás szakszerű használat esetén nem várható.
Azonban alapvetően nem zárhatók ki olyan immunreakciók, mint pl. allergia, irritáció. Bizonytalanság esetén 
azt javasoljuk, hogy az alkalmazás előtt készíttessen allergiatesztet.

Leselejtezés
A tartalom/az edény leselejtezését a helyi/regionális/országos és nemzetközi előírásoknak megfelelően 
végezze el.

Szimbólumok magyarázata
Orvosi termék

Tapadásközvetítő Molloplast® B-alábéleléshez

 2 °C
36 °F

25 °C
77 °F

Primo

Primo

Adhesive for Molloplast® B relinings




