


=

Pontiform automix/

Pontiform direct mix

@ Popis vyrobku

M-+W Pontiform automix / M+W Pontiform direct mix je materil na bazi
bis-akrylového kompozitu bez peroxidi a metylmetakrylatu urceny na
provizorni korunky a milstky. Diky nizké teploté polymerizace je Setrny k
tkani a odpada zaté7 pro pulpu. Material M-+W Pontiform automix /
M+W Pontiform direct mix vyuziva specidini metodu rychlého tuhnuti
snap set, ktera prodluzuje plastickou fézi zpracovéni, béhem niz Ize
provizorni nahradu snadno vyjmout z Gst. Diky vynikajicim mechanickym
parametriim je material M+W Pontiform automix / M+W Pontiform
direct mix mimoradné odolny proti zlomeni a barevné stély, a proto se

vyborné hodii ke zt ani dlouhodobych pt ich ndhrad.
M-+W Pontiform automix / M+W Pontiform direct mix je zarukou vysoké
é piesnosti zh ych p ich nahrad s presné tésnicimi

okraji. Namichani materidlu M-+W Pontiform automix /
M+W Pontiform direct mix probihd automaticky.

Indikace

« Rozsahlé zubni defekty: zubni kazy, silné opotfebeni, traumatické
poranéni tvrdych zubnich tkani

« Anormélni tvar nebo postaveni zubll

« Itréta zubu

Kontraindikace

Materidl nepouZivejte pfi kontaktnich alergiich nebo zndmé alergii na
nékterou z obsazenych latek.

Ucel pouiti

Zhotoveni provizornich korunek, mistkd, inleji, onleji, castecnych
korunek, fazet a dlouhodobych provizomich nahrad

Omezeni pouziti

Materidl pouZivejte pouze ke zhotoveni provizorni nahrady.

Uréeny uzivatel

Zubni lékaf, zubni asistent a zubni technik

Cilova skupina pacienti

0Osoby o3etfované v rami stomatologické péce.

Doporucené poutiti

Pred preparaci pahylu, resp. mistku nebo pfed planovanou extrakci se
provadi alginatovy nebo silikonovy situacni otisk.
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7 otisku je tieba pro vétsi stabilitu provizorni nahrady vyfiznout

i aIni prostory. Pokud pofizuj gindtovy otisk, je tfeba materidl
M+W Pontiform automix / M+W Pontiform direct mix nanést pokud
mozno ihned po pofizeni otisku.

Elasticka faze

Preparované zuby osuste a na pahyly, na okolni tka a na pfipadné
plastové casti naneste separacni prostredek (napr. vazelinu). Material
M-+W Pontiform automix / M+W Pontiform direct mix je tfeba nanést do
nejhlubsi asti v otisku a poté jim vyplInit otisk smérem k gingivalnim
castem. Hrot michaci kanyly nechte po celou dobu ponofeny v materidlu,
aby se netvofily bublinky vzduchu. Pfiblizné po 2 az 3 minutéch po
smichani je material M+W Pontiform automix / M-+W Pontiform direct
mix v pevném elastickém stavu a Ize ho bez problém vyjmout z dst.
Vytvrzovani v tstech je tieba sledovat (napf. pomoci sondy), protoze
provizorni nahradu Ize bez problémi vyjmout pouze béhem elastické faze.

Konecné vytvrzeni a opracovani

Konecné vytvrzeni materidlu M-+W Pontiform automix / M+W Pontiform

direct mix se provadi po dobu nésledujicich 3 minut mimo dsta. Provizorni

néhradu nasadte zpétky na otisk. Po odstranéni kyslikové inhibicni vrstvy
P (napf. alkoholem) Ize provizorni ndhradu upravovat a

lestit. K pfipevnént se pouZivaji bézné dostupné provizorni cementy.

Oprava provizorni nahrady

Provizorni nahrady z materialu M+W Pontiform automix /

M+W Pontiform direct mix se vyznacuji vysokou mechanickou stabilitou.

Pokud by se provizorni nahrada presto zlomila, doporucujeme postupovat

takto:

Zlomeni provizorni nahrady kratce po zhotoveni: Zlomend mista

slepte Cerstvé namichanym materialem M+W Pontiform automix /

M+-W Pontiform direct mix.

Zlomeni starsi nebo nosené provizorni nahrady: Zlomend mista

zdrsnéte a vytvoite v nich podsekfiviny. Takto preparovand zlomena mista

slepte Cerstvé namichanym materialem M+W Pontiform automix /

M+W Pontiform direct mix. Pro lepsi pfilnavost doporucujeme pouzivat

kompozitni pojiva. Dily k sobé pfitisknéte asi na 3 minuty.

Casovy pritbéh
Nastfikéni do otisku 0 druhy
Nasazenf otisku do tst 045 druhy

Vyjmuti z dst 120 - 180 druhy

360 — 420 druhy

Odstranéni kyslikové inhibicni vrstvy rozpoustédlem
Pokyny k poutiti
Je-li materidl nanasen jednorazovym aplikacnim nastrojem pfimo v
pacientovych tstech, je mozné takovy nastroj z hygienickych divodd
pouzit pouze u jednoho pacienta.

Vzajemné piisobeni

« Zbytky materidl(i na bazi metakrylatu mohou zménit tuhnuti
silikonovych otiskovacich materiald a materialii pro registraci skusu.

« Materidly obsahujici eugenol, vihkost a vzduch s obsahem oleje mohou
branit polymeraci v kontaktnim misté.

Manipulace s dvojitou injekéni stiikackou

Dvojitd injekéni stiikacka slouzi k automatickému dévkovani a michani
materidlu, takze Ize material aplikovat pfimo na otisk a Setfit tim Cas. Pfi
pouZiti nové dvojité injekéni stiikacky se musi nejprve odstranit prepravni
uzévér. Poté se nasadi michaci kanyla. Po poutiti slouzi michaci kanyla
jako uzévér a miize se ponechat az do dalsiho poutiti na dvojité injekéni
stfikacce. Michaci kanylu nahradte novou az pfi dalsim poufiti.
Upozornéni: Pfi prvnim poutiti materil vychazejici z michaci kanyly (asi
0 velikosti hrasku) zlikvidujte.

Manipulace s kartusi

Davkovani a michani se provadi automaticky stlacenim pres michaci
kanylu. Pfi pouZiti nové kartuse se musi nejprve odstranit pepravni
uzdvér. Poté se nasadi michaci kanyla. Po pouZiti slouzi michaci kanyla
jako uzévér a miize se ponechat az do dalSiho poutziti na kartusi. Michaci
kanylu nahradte novou az pi dalsim pouziti.

Upozornéni: Pfi prvnim poutiti materil vychézejici z michaci kanyly (asi
0 velikosti hrasku) zlikvidujte.

Zbytkova rizika / nezadouci tcinky

Nejsou zndmy zadné nezadouci Gcinky. Jako zbytkové riziko nelze vyloucit
precitlivélost na slozky materidlu.

Varovani / preventivni upozornéni

« Pouze pro poutiti v zubnim Iékafstvi!

« Uchovavejte mimo dosah déti!

« Zamezte styku s kiizi! V pripadé nahodného kontaktu s kiizi postizené
misto ihned diikladné oplachnéte vodou s mydlem.

« Zamezte styku s o¢ima! V pfipadé nahodného kontaktu s o¢ima oci
okamité diikladné vyplachnéte velkym mnozstvim vody a vyhledejte
lékafskou pomoc.

« Dodrzujte tidaje vyrobcii dalSich vyrobkd, které pouzivate spolecné s
materidlem/materialy.

« Zavazné nezadouci prihody tykajici se tohoto vyrobku je tieba hlasit
vyrobci a pfislusnému zdravotnickému tfadu.

Vol i charakteristi Aol

Pevnost v tlaku: > 200 MPa

Pevnost v ohybu: REF000 290: > 50 MPa
Pevnost v ohybu: REF000 216: > 60 MPa
Pevnost v ohybu: REFO00 214: > 60 MPa

Skladovani/likvidace

« Skladujte pii pokojové teploté (15-25 °C/ 5977 °F).

« NepouZzivejte po uplynuti data pouZitelnosti.

« Po poutiti nechte misici kanylu nasazenou na kartusi, resp. na injekéni
stiikacce jako uzaver!

« Likvidujte v souladu s mistnimi predpisy.

Slozeni

Dentalni sklo, EBPADMA, alifatické polyesterdiuretany, nenasycend
polyesterova pryskyfice, Si0z, aditiva.

Formy obchodu

000290 1 dvojité injekéni stiikacky (A2) po 5 ml, 5 michacich kanyl
000214 A3, 1kartue po 50 ml, 15 michacich kanyl

000216 A2, 1kartue po 50 ml, 15 michacich kanyl
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& Produktbeskrivning

M-+W Pontiform automix/M+W Pontiform direct mix ar ett peroxid- och
metylmetakrylatfritt provisoriskt kron- och bryggmaterial baserat pa bis-
akryl. Den vavnadsvanliga laga iseri medfér
ingen belastning pa pulpan. M+W Pontiform automix/M+W Pontiform
direct mix har ett sérskilt s.k. Snap-Set-bindningsforhallande och har en

Elastisk fas

Anvéandningstips

Torka de preparerade tanderna. Stryk ett sep.

vaselin) i ett tunt lager pa

del ( i Om ialet appliceras direkt i patientens mun med hjélp av en
de vévnad och E ska detta av hygieniska skal endast anvandas pa en
plastmaterial. M-+W Pontiform automix/M-+W Pontiform direct mix ska patient.
Interaktioner

placeras i den djupaste delen av avtrycket och fyllas mot

ldng plastisk bearbetningsfas som gr det enkelt att ta bort provisoriet ur
munnen. Tack vare utmarkta mekaniska egenskaper ar M-+W Pontiform
automix/M-+W Pontiform direct mix mycket brotthéllfast och fargstabilt.
Darmed ar det utmrkt for framstalining av langtidsprovisorier.

M-+W Pontiform automix/M-+W Pontiform direct mix ger en garanterat
hdg passprecision hos de fardig p med exakt k

Blandningen av M+W Pontiform automix/M-+W Pontiform direct mix sker
automatiskt.

Indikation

« Utbredda tanddefekter: karies, kraftigt slitage, traumaskador pa hard
tandsubstans

« Form- och stéllningsanomalier hos tanderna

« Tandforlust

Kontraindikation

Anvand inte materialet pa personer med kontaktallergi eller kind allergi
mot nagot av innehdllsamnena.

Avsedd anvéndning

Framstallning av provisoriska kronor, broar, inlays, onlays, delkronor,
fasader och langtidsprovisorier

Begransning av anvéndning

dena. Undvik luftbubblor genom att alltid halla
blandningskanylens spets i materialet. 2—3 minuter efter blandningen &r
M-+W Pontiform automix/M+W Pontiform direct mix hart och elastiskt
och kan utan problem tas ut ur munnen. Hardningsprocessen méste
observeras intraoralt (exempelvis med en sond) eftersom provisoriet bara
kan tas ut enkelt under den elastiska fasen.

Slutlig hérdning och bearbetning
Den slutliga hérdningen av M+W Pontiform automix/ M+W Pontiform
direct mix sker under de kommande 3 minuterna utanfor munnen. D4 ska
provisoriet ater placeras i avtrycket. Nar det syrehammande skiktet

med ett [osni fel pelvis alkohol) kan p
efterbearbetas och poleras. Anvand sedvanliga provisoriska cement for
fastsattning.

Reparera provisorier

Provisorier tillverkade av M-+W Pontiform automix/ M+W Pontiform
direct mix har en osedvanligt hog mekanisk stabilitet. Men om ett

p anda garav vi foljande atgard:

Brott i provisoriet inom kort tid fran tillverkningen: Forbind
brottstéllena med nyblandad M+W Pontiform automix/

M+W Pontiform direct mix.

Brott i dldre eller anvanda provisorier: Rugga brottstéllet och forse

Anvénd bara for framstallning av p

Avsedda anvéandare
Tandlakare, tandskoterskor och tandtekniker

Patientmalgrupp
Personer som beh

dl hahandli a0

med dentala

Rekommenderad anvandning

Ta en situationsavgjutning med alginat eller silikon fore preparering av
stumpar eller bryggor eller planerade extraktioner. Interdentalflikarna ska
skaras loss for att ka stabiliteten hos det kommande provisoriet. Vid
alginatavgjutningar ska M+W Pontiform automix/ M+W Pontiform
direct mix placeras sa snart som majligt efter avgjutningen.

MW

det med Efter denna prep. du brottstallet
med nyblandad M+W Pontiform automix/ M+W Pontiform direct mix. Vi

av itbi fel for béttre
vidhaftning. Pressa ihop delarna i ca 3 minuter.

- Overskott av metakrylatbaserat material kan forandra
bindningsfarhallandena hos silikonavtryck- och
bettregistreringsmaterial.

« Material som innehaller eugenol, fukt och oljig luft kan forhindra
polymerisation vid kontaktpunkten.

Hantera dubbelsprutan

medger iskt dosering och blandning av
vilket medger tidshesparande applicering direkt i avgjutningen. Om en ny
dubbelspruta anvands tar du sedan bort transportskyddet. Darefter kan
blandningskanylen sittas dit. Efter anvéndningen och till ndsta
anvandning kan blandningskanylen sitta kvar som lock pa dubbelsprutan.
Byt blandningsk mot en ny nér produkten ska anvandas igen.
Obs: Nar en blandningskanyl anvands forsta gangen ska det forsta
materialet som tranger ut kasseras (en méngd motsvarande en artas
storlek).

Hantera patronen
Dosering och blandning sker iskt vid utpressning via en
blandningskanyl. Om en ny patron anvénds tar du sedan bort
portskyddet. Dérefter kan blandningskanylen sattas dit. Efter
andningen och till ndsta anvandning kan blandningskanylen sitta kvar
som lock pa patronen. Byt blandningskanylen mot en ny nar produkten
ska anvandas igen.
Obs: Nér en blandningskanyl anvands forsta gangen ska det forsta
materialet som trénger ut kasseras (en méngd motsvarande en drtas
storlek).

Restrisker/biverkningar

Tidsforlopp

Insprutning i avgjutningen 0s
Inséttning av avtrycket i munnen 0-45s
Uttagning ur munnen 120-180s
Borttagning av syreha de skikt med [6sni Jel  360-420s

Inga biverkningar ar kanda i dagslaget. Den kvarstaende risken for
dverkanslighet mot k i alet kan inte uteslutas.

Varningar/forsiktighetsatgérder
« Endast for dentalt yrkesméssigt bruk!
« Férvaras odtkomligt for barn!

« Undvik hudkontakt! Vid oavsiktlig hudkontakt ska det berdrda omradet
omedelbart tvattas noggrant med tvél och vatten.

« Undvik kontakt med dgonen! Skélj omedelbart med rikligt med vatten
vid oavsiktlig kontakt med dgonen och kontakta vid behov lakare.

« Beakta tillverkarens anvisningar for andra produkter som anvands
tillsammans med materialet/materialen.

« Allvarliga incidenter som ror denna produkt méste rapporteras till
tillverkaren och behdriga myndigheter.

Produktens prestandaegenskaper
Tryckhéllfasthet: > 200 MPa

Bojhallfasthet: REF000 290: > 50 MPa
Bojhallfasthet: REF000 216: > 60 MPa
Bdjhallfasthet: REF000 214: > 60 MPa

Forvaring/bortskaffande

« Forvaras i rumstemperatur (15-25 °C/59-77 °F).

« Far ¢j anvandas efter sista forbrukningsdatum.

« Lat den anvanda blandningskanylen sitta kvar som skydd pa patronen
eller sprutan!

« Kassera i enlighet med nationella bestimmelser.

Sammansattning

Dentalglas, EBPADMA, alif. pol; ométtad pol h
Si0z, additiv.

Former for handel

[REF|000 290 1 dubbelsprutor (A2) & 5 ml, 5 blandningskanyl

000214 A3, 1 patron a 50 ml, 15 blandningskanyler
000216 A2, 1patron a 50 ml, 15 blandningskanyler
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@ A termék leirasa

Az M+W Pontiform automix/M+W Pontiform direct mix egy peroxid- és
metilmetakrildt-mentes, bisz-akril bzist, ideiglenes korona- és hidanyag.

Aszo at, alacsony polimerizécios hmérséklet kiméli a pulpét. Az
M+W Pontiform automix/M+W Pontiform direct mix specialis ,snap set”
KGtési tulaidonsdganak készonh meqné a képlékeny feldolgazési

fazis hossza, amelynek soran az ideiglenes pétlas még konnyen kivehetd a
szajbal. Kitlind mechanikai tulajdonsagainak koszonhetden az M+W
Pontiform automix/M-+W Pontiform direct mix rendkiviil torésall és
szinstabil, ezért kivéloan alkalmas hosszu tavi ideiglenes fogpatlasok
eldallitdsara. Az M+W Pontiform automix/M-+W Pontiform direct mix

esetén az M-+W Pontiform automix/M+W Pontiform direct mix terméket
lehetdleg kozvetleniil a lenyomatvétel utdn vigye be.

Elasztikus fazis

Széritsa meg a prepardlt fogakat, és a csonkokat, a kirmnyezd szoveteket,
valamint az esetleges méianyagokat finoman vonja be elvalaszté anyaggal
(pl. vazelinnel). Az M+W Pontiform automix/ M+W Pontiform direct mix
terméket be kell vinni a lenyomat legmélyebb részébe, majd fel kell
tolteni a gingivalis kig. A légbuborékok elkeriilése érdeket

tartsa a keverdkaniil végét mindig az anyagha meritve. Az dsszekeverés
utdn kb. 2-3 percig az M+W Pontiform automix/M+W Pontiform direct

Iddbeli iitemezés

Al kandlba torténd befecskends Omp
A lenyomat behelyezése a szdjba 0-45mp
A szdjbol torténd kivétel 120-180 mp
Az oxigéninhibicios réteg oldo | torténd eltdvolitisa 360 — 420 mp
Afell AP

Ha az anyagot egyszeri alkalmazassal kozvetleniil a paciens szdjéba
juttatja be, higiéniai okokbdl csak egy paciensnél szabad hasznélni.

Figyelmeztetések/Ovintézkedések

« Kizérélag fogdszati haszndlatra!

« Gyermekektdl elzérva tartando!

« Kerilni kell a bdrrel val érintkezést! A borrel vald véletlen érintkezés
esetén azonnal és alaposan mossa le az érintett teriiletet szappannal és
vizzel.

« Keriilni kell a szembe keriilést! Véletlen szembe keriilés esetén azonnal
és alaposan dblitse ki a szemét bd vizzel, és sziikség esetén forduljon
orvoshoz.

« Tartsa be az anyaggal/anyagokkal hasznalt eqyéb termékek gyértdinak

« A termékkel kapcsolatos stilyos eseményeket jelenteni kell a gyartdnak
és az illetékes nyilvantartd hatésdgoknak.

A termék teljesitményjellemzdi
Nyomészilérdsag: > 200 MPa
szilérdsag: REF000 290: > 50 MPa

REF000 216: > 60 MPa

I
Hajlitészilardsag: REFO00 214: > 60 MPa

(15-25°C/ 59-77 °F) térolando.
« Ne hasznélja fel a lejérati idd utan.

garantaljalefzglfes/znen|de|g|eneslpotlasoknagly|IIeszte5|poptossagares mix szilérd elasztikus allapotba keril, és problé Kl hat ) o utasitasait.
pontos széli zarasat. Az M+W Pontiform automix/M+W Pontiform direct aszijbel. A kik i ol : (pl. gy szondéval) <A alapi anyagok q aszilikon

mix keverése automatikus. Kisérje j | 1, mivel az ideiglenes fogpétids L lenyomat- és harapa &cios anyagok kotési viselkedésé
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« Kiterjedt foghibak: fogszuvasodas, stilyos kopds, a kemény fc Vénl és s ap lotaz ponton.

i caa gleg . .

’t\r:umis slerkL.llesell " 1 s foadlldsi rendellenességek Az M+W Pontiform automix/M+W Pontiform direct mix végs6 AA:llpllaffet;ke‘;lﬂdlo:eznellese X o ; !
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+rogvesztes az ideiglenes fogpétlast vissza kell helyezni a lenyomatba. Az ¢ mam"l'f*_ (oszonh s i Iaf o a

Ellenjavallatok oxigéninhibicids réteg olddszer (pl. alkohol) altali eltavolitésa utn az Yo 6 valo el ol ') dupla fecskendo Térolas/Artalmatlanitas
Ne hasznélja az anyagot kontaktallergia vagy a barmely 6 djével ideiglenes fogpotlas utélag kalhaté és polirozhate. A rdgzitésh ) el0szor el kell tavolitani a szallitasi biztonsag up .+ Srohahdmarsekl
szemben ismert allergia esetén. Lodelm Kaphato idei cementek Ezutan felhelyezhetd a keverckaniil. Hasznélat utén és a kovetkezo

hasznalatig a keverdkaniilt hagyja zarok adupla fecskenddn.

Rendeltetés
Ideiglenes koronak, hidak, inlay-ek, onlay-ek, részleges korondk, héjak és
hosszii tavi ideiglenes fogpotlasok eldallitasa

A felhasznalas korlatozasa
Az anyag kizardlag ideiglenes restauraciok eldllitaséra hasznalhato

Célfelhasznalo
Fogorvosok, fogdszati asszisztensek és fogtechnikusok

Pécienscélcsoport
Fogészati eljérds soran kezelt személyek.

Javasolt felhasznalas

Acsonk, illetve a hid prepardlésa vagy tervezett extrakcio eldtt szituacios
lenyomatvétel sziikséges algindt vagy szilikon segitségével. A
késdbbiekben elkészitendd ideiglenes fogpétlds jobb stabilitdsa
érdekében az interdentalis hartyakat ki kell vagni. Alginat-lenyomatvétel

MN

Azideiglenes fogpotlas javitasa

Az M+W Pontiform automix/M+W Pontiform direct mix termékkel
elkészitett ideiglenes fogpdtlasok nagy mechanikai stabilitassal
rendelkeznek. Ha egy ideiglenes fogpdtlas mégis eltdrik, az alabbi eljéras
javasolt:

Azideiglenes fogpotlas torése roviddel az elkészités utan:
Ragassza meg a tarési pontokat frissen dsszekevert M+W Pontiform
automix/M-+W Pontiform direct mix termékkel.

Régebbi, mér viselt ideiglenes fogpotlas torése: Frdesitse fel a
torési feliiletet, és alakitson ki alamends részeket. Azt igy el6készitett
torési pontot ragassza meg frissen dsszekevert M+W Pontiform automix/
M+W Pontiform direct mix termékkel. A jobb tapadas érdekében javasolt
kompozit ragasztot hasznalni. Nyomja dssze a részeket kb. 3 percig.

Csak kozvetleniil az Gjboli hasznélat el6tt kell a keverdkaniilt egy djra
kicserélni.

Megjegyzés: A keverdkaniil els6 hasznalatakor az elsoként kilépd (kb.
borsényi) anyagot ki kell dobni.

A patron kezelése

Az adagolds és a keverés automatikusan, a keverdkaniillel torténd
kinyoméssal torténik. Uj patron hasznalatakor el6szor el kell tavolitani a
szallitdsi b felhelyezhetd Gkani

Ezutén a

Haszndlat utan és a kovetkezo hasznalatig a keverdkaniilt hagyja
zarékupakként a patronon. Csak kozvetleniil az djboli haszndlat eltt kell a
keverdkaniilt egy djra kicserélni.

Megjegyzés: A keverdkaniil elsd hasznalatakor az elscként kilépd (kb.
borsényi) anyagot ki kell dobni.

A6 kocks L/Mallékhatscnk

Mellékhatasok mind ez iddig nem ismertek. Nem zdrhatd ki az anyag
é Givel szembeni tilérzé dd kockdzata.

« A hasznalt keverdkaniilt az alkalmazas utén hagyja lezaré elemkeént a
patronon, ill. a fecskenddn!
« A nemzeti eldirsoknak lelden kell rtalmat]

Osszetétel
Fogaszati iiveg, EBPADMA, alifés poliészter-diuretan, telitetlen poliészter
gyanta, Si02, adalékanyag.

A kereskedelem formai

000290 1db 5 ml-es dupla fecskendd (A2), 5 db keverdkaniil
000214 A3, 1db 50 ml-es patron, 15 db keverdkanil
000216 A2, 1db 50 ml-es patron, 15 db keverdkanil
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GD Opis izdelka

M-+W Pontiform automix/M+W Pontiform direct mix je zacasni material
za krone in mosticke na osnovi bisakrila, ki ne vsebuje peroksida in

il i Nizka temp poli ije, ki je prijazna do
tkiva, preprecuje obremenitev pulpe. M+W Pontiform automix/
M-+W Pontiform direct mix ima posebno ,snap-set” lastnost vezave in
zato dolgo plasticno obdelovalno fazo, med katero lahko provizorij
enostavno odstranite iz ust. Zaradi odli¢nih mehanskih lastnosti je izdelek
M-+W Pontiform automix/M+W Pontiform direct mix izredno odporen
proti zlomom in barvno stabilen ter zato idealen za izdelavo dolgotrajnih
provizorijev. M+W Pontiform automix/M+W Pontiform direct mix
zagotavlja visoko natancnost prileganja izdelanih zacasnih provizorijev z
natancnim robnim zakljuckom. Mesanje M-+W Pontiform automix/
M+W Pontiform direct mix poteka samodejno.

Indikacije

« Vecje zobne okvare: karies, mo¢na obraba, travmatske poskodbe zobne
substance

« Anomalije oblike in polozaja zob

« |zguba zoba

Kontraindikacija
Materiala ne uporabljajte v primeru kontaktnih alergij ali znanih alergij na
katero koli sestavino.

Predvideni namen

Izdelava zacasnih kron, mostickov, inlejev, onlejev, delnih kron, zobnih
lusk in dolgotrajnih provizorijev

Omejitev uporabe

Material uporabljajte samo za izdelavo zacasnih restavracij
Predvideni uporabnik

Zobozdravnik, zobozdravstveni asistent ali zobni tehnik

Ciljna skupina pacientov

Osebe, ki se zdravijo v okviru zobozdravstvenega postopka
Priporocena uporaba

Pred pripravo obrusenega zoba ali mosticka ali pred nacrtovano
ekstrakcijo se odvzame odtis stanja z uporabo alginata ali silikona.

Interdentalne zastavice je treba izrezati, da se izbolj3a stabilnost pozneje
izdelanega provizorija. Pri alginatnih odtisih uporabite M-+W Pontiform
automix/M-+W Pontiform direct mix takoj po odvzemu odtisa, Ce je to
mogoce.

Elastitna faza

Osusite pripravljene zobe in rahlo navlazite obrusene zobe, okolisko tkivo
in morebitne umetne snovi z locevalnim sredstvom (npr. vazelinom).
M-+W Pontiform automix/M+W Pontiform direct mix nanesite v najgloblji
del odtisa in ga nato zapolnite proti dlesnim. Da bi se izognili zracnim
mehurckom, naj bo konica mesalne kanile vedno potopljena v material.
Priblizno 2 do 3 minute po mesanju je izdelek M-+W Pontiform automix/
M+W Pontiform direct mix cvrsto elasticen ga lahko zlahka odstranite

iz ust. Proces strjevanja je treba opazovati intraoralno (npr. s sondo),

saj lahko provizorij brez tezav odstranite le v elasticni fazi.

Dokonéno strjevanje in obdelava

Izdelek M+W Pontiform automix/M+W Pontiform direct mix se dokonéno
strdi v naslednjih 3 minutah, ko je zunaj ust. Zato je treba provizorij
namestiti nazaj v odtis. Ko s topilom (npr. alkoholom) odstranite sloj,
inhibiran s kisikom, lahko provizorij dokoncate in spolirate. Za pritrjevanje
se uporabljajo obicajni provizoricni cementi.

Popravljanje provizorija

Provizoriji, izdelani z M+W Pontiform automix/M+W Pontiform

direct mix, se odlikujejo po svoji visoki mehanski stabilnosti. Ce se
provizorij kljub temu zlomi, priporo¢amo naslednji postopek:

Zlom provizorija kmalu po izdelavi: Zlomljena obmocja

poveite s sveze pripravljeno mesanico M+W Pontiform automix/

M-+W Pontiform direct mix.

bl

Zlom jSega ali rabljenega p Mesto zloma napravite
hrapavo in spodreZite. Tako pripravljeno mesto zloma poveZite s sveze
pripravljeno mesanico M-+W Pontiform automix/M+W Pontiform direct
mix. Za boljsi oprijem je priporocljivo uporabiti kompozitno vezivo. Dele
pritiskajte skupaj pribl. 3 minute.

Letzte Uberarbeitung/I ision/derniére révision/ultima versione/p
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Pontiform automix/
Pontiform direct mix

Casovni potek
Vbrizgavanje v odtis 0s

0-45s
120-180s

Odstranitev sloja, inhibiranega s kisikom, z uporabo topila 360 —420's

Vstavljanje odtisa v usta

Odvzem iz ustne votline

Napotki glede uporabe
(e se material nanese neposredno v usta pacienta kot aplikacija za
enkratno uporabo, se lahko zaradi higiene uporabi le pri enem pacientu.

Interakcije

« Ostanki na osnovi lahko sp ijo lastnosti
strjevanja silikonskih materialov za odtis in materialov za registracijo
ugriza.

« Materiali, ki vsebujejo evgenol, viaga in masten zrak lahko preprecijo
polimerizacijo na kontaktni tocki.

Rokovanje z dvojno brizgo

Dvojna brizga omogoca samodejno doziranje in mesanje materiala, kar
prihrani ¢as pri nanasanju neposredno v odtis. Pri uporabi nove dvojne
brizge najprej odstranite transportni pokrovcek. Nato lahko

mesalno kanilo. Po uporabi in do naslednje uporabe pustite mesalno
kanilo na dvojni brizgi kot pokrovéek. Mesalno kanilo zamenjate z novo
Sele ob ponovni uporabi.

Opomba: Pri prvi uporabi mesalne kanile zavrzite material, ki je iztekel
najprej (priblizno v velikosti graha).

Rokovanje s kartuso

Doziranje in mesanje potekata samodejno, s tem ko pritisnete z mesalno
kanilo. Pri uporabi nove kartuse najprej odstranite transportni pokrovcek.
Nato lahko namestite mesalno kanilo. Po uporabi in do naslednje uporabe
pustite mesalno kanilo na kartusi kot pokrovcek. Mesalno kanilo
zamenjate z novo Sele ob ponovni uporabi.

Opomba: Pri prvi uporabi mesalne kanile zavrzite material, ki je iztekel
najprej (priblizno v velikosti graha).

dnja revizija: 17.09.2025

Preostala tveganja in nezeleni ucinki
Do zdaj niso znani nobeni nezeleni ucinki. Preostalega tveganja
preobcutljivosti na sestavine materiala ni mogoce izkljuciti.

Opozorila/previdnostni ukrepi

« Samo za zobozdravstveno uporabo!

« Hranite zunaj dosega otrok!

« Pazite, da ne pride v stik s kozo! V primeru nenamernega stika s kozo
prizadeto obmodje takoj temeljito umijte z milom in vodo.

« Pazite, da ne pride v stik z ocmi! V primeru nenamernega stika z ocmi oci
takoj sperite z veliko vode in se po potrebi posvetujte z zdravnikom.

« Upostevajte navodila proizvajalca za druge izdelke, ki se uporabljajo
skupaj z materialom oz. materiali.

« resnih zapletih, ki se nanasajo na ta izdelek, je treba porocati
proizvajalcu in pristojnim organom za porocanje.

Znadilnosti izdelka:

Tlacna trdnost: > 200 MPa

Upogibna trdnost: REF000 290: > 50 MPa

Upogibna trdnost: REF000 216: > 60 MPa

Upogibna trdnost: REF000 214: > 60 MPa

Skladiscenje/odstranjevanje med odpadke

« Shranjujte pri sobni temperaturi (15-25 °C/ 59-77 °F).

« Po izteku roka uporabnosti izdelka ne uporabljajte vec.

« Uporabljeno mesalno kanilo po uporabi pustite na kartusi ali brizgi kot
pokrovcek!

« Zavrzite v skladu z nacionalnimi predpisi.

Sestava
Dentalno steklo, EBPADMA, alifat. poliestrski diuretani, nenasicena
poliestrska smola, Si02, aditivi.

Oblike trgovine

000290 1 dvojni brizgi (A2) po 5 ml, 5 me3alnih kanil
000214 A3, 1 kartusa po 50 ml, 15 mealnih kanil
000216 A2, 1 kartusa po 50 ml, 15 mealnih kanil
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