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NON-IMPREGNATED

Instructions for use EN

Use:
A product for improving the results of dental impres-
sions.

Application:

Cut the Retracto to the required length. Retracto can
be soaked in GINGIVA LIQUID or another gingival re-
traction solution of your choice.

Please note: Don't use GINGIVA LIQUID in cases of
necrotizing Gingivitis ulcerosa. Please follow instruc-
tions for use of the chosen liquid. GINGIVA LIQUID is
not available in all countries.

Then apply the cord tightly to the cervix of the tooth
and press carefully into the sulcus by means of a re-
traction cord packer.

Leave the non impregnated cord for at least 5 min-
utes in the sulcus. When using GINGIVA LIQUID time
of effectiveness is 1-3 minutes. Remove the cord
directly before taking the impression. The non im-
pregnated retraction cord is available in 2 versions:
Retracto non impregnated braided is slightly more
compact and firmer than Retracto non impregnated
twisted and is preferable when increased retraction is
required. Both versions are available in x-fine, fine,
medium and thick.
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NON-IMPREGNE

Notice d’utilisation FR

Indication:
Pour I'amélioration des résultats de la technique de
prise d'empreinte dentaire.

Mode d’emploi:

Couper le fil a la longueur voulue. Retracto peut étre
imprégné avec GINGIVA LIQUID ou un autre liquide
de rétraction.

Recommandation: Ne pas utiliser GINGIVA LIQUID en
cas de gingivite ulcéro-nécrotique. Suivre le mode
d'emploi du liquide choisi. GINGIVA LIQUID n'est pas
disponible dans tous les pays.

Placer le fil autour du collet et le pousser délicate-
ment dans la poche gingivale a I'aide d'un fouloir de
rétraction. Le fil non-imprégné doit rester au moins 5
minutes dans le sulcus. En cas d'utilisation de GINGI-
VA LIQUID, la durée d'action est de 1 & 3 minutes. Ne
retirer le fil qu'au moment de la prise d'empreinte. Le
fil non-imprégné est disponible en deux versions:
Retracto non imprégné tressé est un peu plus dense
et plus résistant que Retracto non imprégné torsadé
et est particulierement indiqué lorsqu’une rétraction
trés prononcée est requise. Les deux types des fils
non imprégnés existent en trés fin, fin, moyen et
gros.
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NON IMPREGNATO

Istruzioni per l'utilizzo IT

Uso:
Prodotto per migliorare i risultati della presa d'im-
pronta.

Impiego:

Tagliare il Retracto nella lunghezza desiderata. Retrac-
to puo essere impregnato a scelta con il GINGIVA
LIQUID oppure con liquido di retrazione.

Nota: non utilizzare il GINGIVA LIQUID in caso di gen-
giviti ulcerose acute. Seguire le istruzioni per l'uso dei
preparati utilizzati. GINGIVA LIQUID non & commer-
cializzato in tutti i paesi.

Posizionare il filo di retrazione sul colletto del dente e
spingerlo con attenzione nel solco, utilizzando I'ap-
posito applicatore. | fili non impregnati devono rima-
nere nel solco per almeno 5 minuti. Utilizzando il
GINGIVA LIQUID, il tempo di azione e di 1-3 minuti.
Estrarre il filo solo prima della presa dell'impronta.

Sono disponibili due diversi tipi di filo di retrazione
non impregnato, il Retracto non impregnato intrec-
ciato, un po’ pill spesso e resistente del Retracto non
impregnato ritorto, indicato soprattutto per retrazio-
ni piti incisive. Entrambi i fili di retrazione sono dispo-
nibili nelle misure extra-fine, fine, medio e grosso.

Intrecciato non impregnato
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NO IMPREGNADO

Instrucciones de uso ES

Campos de utilizacion:
Un producto que ayuda a mejorar los resultados en
las técnicas de impresion en odontologia.

Modo de empleo:

Cortar el largo deseado del Retracto. El producto pue-
de impregnarse con GINGIVA LIQUID o un liquido de
retraccion de su eleccion.

Observacion: GINGIVA LIQUID no se debe emplear en
caso de gingivitis ulcerosa aguda. Se deben seguir las
instrucciones de uso del preparado empleado. GINGI-
VA LIQUID no esté disponible en todos los paises.
Colocar el hilo alrededor del cuello del diente e intro-
ducirlo en el surco, apretando con cuidado mediante
un obturador para hilo de retraccion. El hilo no im-
pregnado debe permanecer en el surco durante al
menos 5 minutos. Cuando se emplea GINGIVA LIQUID,
ese tiempo de actuacion es de 1-3 minutos. El hilo no
se debe retirar hasta inmediatamente antes de la to-
ma de impresion. El hilo de retracciéon no impregnado
se sirve en dos variantes distintas: La version de
Retracto no impregnado trenzado es algo mas com-
pacta y firme que la de Retracto no impregnado tor-
sionado, y esta indicada sobre todo en caso de que se
desee una fuerte retraccién. Los dos tipos de hilo es-
tan disponibles en los grosores extrafino, fino, medio
y grueso.
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SEM IMPREGNAR

Instrugoesdeuso LU

Indicagées:
Produto que melhora os resultados da técnica de mol-
dagem dentaria.

Instrugées de emprego:

Cortar um pedago de Retracto com o comprimento ade-
quado. Retracto pode ser impregnado com GINGIVA
LIQUID ou com um liquido de retraccéo da sua escolha.
Observacédo: GINGIVA LIQUID nao deve ser utilizado no
caso de gengivite ulcerativa aguda. Devem seguir-se as
instrugoes de utilizagdo do preparado usado. GINGIVA
LIQUID néao esta disponivel em todos os paises.
Coloque depois o fio a volta do colo do dente e intro-
duza-o no sulco, apertando com cuidado com uma va-
reta para fio de retracgao. O fio ndo impregnado deve
permanecer no sulco durante pelo menos 5 minutos.
Quando se emprega GINGIVA LIQUID, esse tempo de
actuagao é de 1-3 minutos. O fio deve ser retirado ape-
nas imediatamente antes da tomada da impressdo. O
fio de retraccao nao impregnado esta disponivel em
duas variantes diferentes: A versao de Retracto nao im-
pregnado trangado é um pouco mais compacta e forte
que a de Retracto nao impregnado torcido, e esta indi-
cada sobretudo nos casos em que se pretende uma re-
traccao mais forte. Os dois tipos de fio estao disponiveis
nas espessuras extrafino, fino, médio e grosso.
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Gebrusaanwizing [

Indicaties:
Hulpmiddel ter verbetering van tandheelkundige af-
drukken.

Toepassing:

Knip Retracto op de gewenste lengte. Retracto kan in
GINGIVA LIQUID of een willekeurige andere retractie-
vloeistof worden gedrenkt..

Let op: Gebruik GINGIVA LIQUID niet bij acute necro-
tiserende ulceratieve gingivitis. Raadpleeg de ge-
bruiksaanwijzing van het betreffende preparaat. GIN-
GIVA LIQUID is niet in ieder land verkrijgbaar.

Leg vervolgens de retractiedraad om de tandhals en
duw hem met een retractiedraadstopper voorzichtig
in de sulcus. Laat een niet-geimpregneerde draad ge-
durende minimaal 5 minuten in de sulcus. Wanneer
GINGIVA LIQUID wordt gebruikt, bedraagt de inwerk-
tijd 1 a 3 minuten. Verwijder de retractiedraad kort
voor het maken van de afdruk. Het niet-geimpreg-
neerde retractiedraad is verkrijgbaar in twee verschil-
lende soorten: een getwijnde en daarmee compacte-
re en stevigere variant van Retracto niet-geimpreg-
neerd voor sterke retractie, en een gedraaide variant.
Beide typen draad zijn verkrijgbaar in de diktes x-fijn,
fijn, middel en dik.

Braided non impregnated Tressé non imprégné 0 x-fine REF 511 000 Trancado sem impregnar G jnd ongeimpregneerd

0 x-fine REF 511 000 0 x-fin REF 511 000 1 fine REF 511 001 Ti do no impregnado 0 extrafino REF 511 000 0 x-fijn REF 511 000

1 fine REF 511 001 1 fin REF 511 001 2 medio REF 511 002 0 extrafino REF 511 000 1 fino REF 511001 1 fijn REF 511 001

2 medium REF 511 002 2 moyen REF 511 002 3 grosso REF 511003 1 fino REF 511001 2 médio REF 511 002 2 middel REF 511 002

3 thick REF 511003 3 gros REF 511 003 2 mediano REF 511002 3 grosso REF 511 003 3 dik REF 511 003
Ritorto non impregnato 3 grueso REF 511 003

Twisted non impregnated Torsadé non imprégné 0 x-fine REF 523 000 Torcido sem impregnar Gedraaid ongeimpregneerd

0 x-fine REF 523 000 0 x-fin REF 523 000 1 fine REF 523 001 Torsionado no impregnado 0 extrafino REF 523 000 0 x-fijn REF 523 000

1 fine REF 523 001 1 fin REF 523 001 2 medio REF 523 002 0 extrafino REF 523 000 1 fino REF 523 001 1 fijn REF 532 001

2 medium REF 523 002 2 moyen REF 523 002 3 grosso REF 523 003 1 fino REF 523 001 2 médio REF 523 002 2 middel REF 523 002

3 thick REF 523 003 3 gros REF 523 003 2 mediano REF 523 002 3 grosso REF 523 003 3 dik REF 523 003
Controindicazioni: 3 grueso REF 523 003

Contraindications:
None

Warning:
Medical devices should be kept out of reach of
children.

Use and storage:

« for single use only

« for dental use only

« the pack has to be closed immediately after use and
to be stored in a dry place

« shelf life 5 years

« this medical device should not be used after the ex-
piration date

« unused thread can be disposed of as ,biological
waste”. The plastic container can be recycled.

Content:
Dispenser with 225 cm cord

Date of issue:
12-2011

Contre-indications:
Aucune

Précautions d’emploi:
Ne jamais laisser un dispositif médical a la portée des
enfants.

Précautions d’hygiéne et de conservation:

« usage unique seulement

utilisation dentaire uniquement

refermer I'emballage immédiatement aprés utilisa-
tion et conserver au sec

durée de stabilité: 5 ans

ne pas dépasser la date limite d'utilisation indiquée
en clair sur 'emballage

le fil inutilisé peut étre éliminé avec les déchets bio-
logiques. La boite en plastique est recyclable.

Présentation:
Boite de 225 cm de fil

Date de rédaction ou révision de la notice:
12-2011

Nessuna

Avvertenza:
Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Indicazioni sull’i ela conser

« Solo monouso

« Solo per uso odontoiatrico

« Chiudere la confezione subito dopo I'uso e conser-
vare in luogo asciutto.

« Durata 5 anni

« Non utilizzare dopo la data di scadenza

« Il filo non utilizzato pud essere smaltito senza pro-
blemi nei rifiuti biologici. La confezione in plastica &
riciclabile.

Pleg

Contenuto:
Scatola con 225 cm di filo

Data di pubblicazione:
12-2011

Contraindicaciones:
Ninguna

Advertencias:
Los productos médicos deben mantenerse fuera del
alcance de los nifios.

Manipulacion y almacenaje:

« De un solo uso

« Para el uso exclusivo por dentistas

- Tras su utilizacion, el envase debe cerrarse inmedia-
tamente. Debe conservarse en lugar seco.

« Durabilidad de 5 afos

« Este producto médico no debe ser utilizado después
de haber transcurrido la fecha de caducidad.

« La eliminacion del hilo no usado se puede realizar
sin problema alguno junto con los demés residuos
bioldgicos. El bote de pléstico se puede reciclar.

Presentacion:
Bote con 225 cm de hilo.

Estado de la informacion:
12-2011

Contra-indicagdes:
Nenhuma

Adverténcias:
Os produtos médicos devem ser mantidos fora do al-
cance das criangas.

Manuseamento e conservagao:

« Uso Unico

« Para uso exclusivo de dentistas

« Imediatamente depois de usa-la, a embalagem deve
ser fechada e guardada em lugar seco

« Prazo de validade 5 anos

« Este produto médico ndo deve ser utilizado depois da
data de expiracdo

« A eliminagao do fio ndo usado pode ser realizada sem
nenhum problema juntamente com o resto dos resi-
duos bioldgicos. A caixa de plastico pode ser recicla-
da.

Apresentagao:
Caixa com 225 cm de fio

Ultima actualizagdo da informagéo:
12-2011

Contra-indicaties:
Geen

Waarschuwingen:
Bewaar medische producten buiten bereik van kin-
deren.

Hantering en opslag:

« Uitsluitend voor éénmalig gebruik

- Uitsluitend voor tandheelkundig gebruik

« Sluit de verpakking direct na gebruik en bewaar
hem op een droge plaats.

« 5jaar houdbaar

« Gebruik dit medische hulpmiddel niet na het ver-
strijken van de vervaldatum.

« Ongebruikt retractiedraad kan worden afgevoerd
als organisch afval. De kunststofverpakking kan
worden gerecycled.

Verpakking:
Dispenser met 225 cm retractiedraad.

Datum van uitgifte:
12-2011
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IKKE IMPRAGNERET

Brugeanisning [}

Anvendelse:
Et produkt, der sikrer forbedrede resultater af dentale
aftryk.

Brugsanvisning:

Klip Retracto af i den gnskede laengde. Retracto kan
gennemvaedes med GINGIVA LIQUID eller en anden
adstringerende oplgsning efter eget valg.

OBS: Anvend ikke GINGIVA LIQUID i tilfeelde af nekro-
tiserende gingivitis ulcerosa. Felg venligst vejlednin-
gen til den valgte oplasning. GINGIVA LIQUID kan ik-
ke leveres i alle lande.

Retraktionstraden placeres i tet kontakt med tan-
dens cervix, og efterfalgende presses den forsigtigt
ned i pochen vha. et pochepakningsinstrument. Lad
den ikke-impraegnerede trad forblive i pochen i
mindst 5 minutter. Ved anvendelse af GINGIVA LI-
QUID, skal dette have lov at virke i 1-3 minutter. Fjern
forst traden umiddelbart for aftrykstagningen. Den
ikke impreegnerede retraktionstrad kan leveres i to
forskellige versioner: Retracto ikke- impraegneret/flet-
tet er lidt mere kompakt og kondenserbar end
Retracto ikke-impraegneret/snoet, og anbefales der-
for, hvis der foreligger et udtalt behov for retraktion.

roeko
Retracto

EJ IMPREGNERAD

Brubcamisning Y

Anvéndningsomrade:
Hjalpmedel for att forbattra resultaten vid dental av-
trycksteknik.

Anvéndning:

Klipp till Retracto i 6nskad langd. Retracto kan dran-
kas med GINGIVA LIQUID eller retraktionsldsning.
Observera: Anvand inte GINGIVA LIQUID vid akut ul-
cer6s gingivit. Beakta bruksanvisningen for anvant
preparat. GINGIVA LIQUID é&r inte tillganglig i alla lan-
der.

Lagg darefter traden runt tandhalsen, tryck forsiktigt
in den sulcus med en retraktionstradstoppare. Den
trad som inte ar impregnerad ska vara kvar i minst 5
minuter. Vid anvandning av GINGIVA LIQUID é&r appli-
ceringstiden 1-3 minuter. Ta ut traden precis fore av-
tryckstagningen.

Ej impregnerad retraktionstrad finns i tva olika vari-
anter: Flatad, ej impregnerad Retracto ar nagot tatare
och fastare an tvinnad, ej impregnerad Retracto och
rekommenderas framfor allt om starkare retraktion
onskas. Bada finns i x-fin, fin, medium och grov.

Flatad ej impregnerad
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IKKE IMPREGNERT

Brucamisning |

Bruksomrade:
Et produkt til bedre resultat av dentale avtrykk.

Bruksanvisning:

Klipp Retracto til gnsket lengde. Retracto kan impreg-
neres med GINGIVA LIQUID eller en annen gnsket re-
traksjonsvaeeske.

Bemerk: GINGIVA LIQUID skal ikke brukes ved nekro-
tiserende Gingivitis ulcerosa. Vennligst falg bruksan-
visningen for preparatet som brukes. GINGIVA
LIQUID er ikke tilgjengelig i alle land.

Legg deretter traden tett rundt cervix pa tannen og
trykk traden forsiktig ned i sulcus ved hjelp av et Roe-
ko retraction cord packer instrument. La den ikkeim-
pregnerte traden ligge sulcus i minst 5 minutter. Ved
bruk av GINGIVA LIQUID er virketiden 1-3 minutter.
Fjern traden rett for avtrykket tas. Den ikkeimpreg-
nerte traden er tilgjengelig i 2 utgaver: Retracto flet-
tet ikkeimpregnert er litt fastere og mer kompakt enn
Retracto snodd ikkeimpregnert og er & foretrekke nar
okt retraksjon enskes. Begge typer er a fa i x-fin, fin,
medium og tykk.

Flettet ikke impregnert
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IMPREGNOIMATON

ayttoohje Fl

Kéayttokohde:
Jéljennosten laatua parantava apuvaline.

Kaytto:

Leikkaa Retracto halutun mittaiseksi. Retracto voidaan
impregnoida GINGIVA LIQUID -liuoksella tai muulla
vastaavalla rektrationesteelld valinnan mukaan.
Huomautus: GINGIVA LIQUIDia ei saa kayttaa akuut-
tiin Gingivitis ulcerosaan. Noudata valitsemasi valmis-
teen kayttoohjeita. GINGIVA LIQUIDia ei ole saatava-
na kaikissa maissa.

Aseta nauha sitten tiukasti hammaskaulan ympirille
ja paina varovasti sulkukseen kiristysnauhan tappai-
melld. Jata kasittelematon nauha védhintaan viideksi
minuutiksi sulkukseen. GINGIVA LIQUIDia kaytettdes-
sé kasittelyaika on 1-3 minuuttia. Poista nauha vasta
juuri ennen jéaljennoksen ottamista. Impregnoituja ki-
ristysnauhoja on saatavana kahdenlaisia: Retracto im-
pregnoimaton punottu on hieman tiiviimpi ja var-
mempi kuin Retracto impregnoimaton kierretty, ja si-
ta suositellaan kaytettavaksi, kun tarvitaan suurem-
paa kiristystd. Molempia laatuja on saatavissa erittdin
ohuena, ohuena, keskipaksuna ja paksuna.
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MH-EMMNOTIXMENO

0dnyiec xprnoswg EL

Evéciaig:
‘Eva mpoiov yia Ty BEATIWON Twv AmOTEAECHATWY TWV
080VTIATPIKWY AMOTUTTWHATWVY.

TomoBétnon:

Koyte 1o Retracto oto emBuuntd prkog. To Retracto
uropei va epmotiotel pe GINGIVA LIQUID i pe kamolo
uyp6 anwbnong tng emMAoyng oag.

Napakalovpe onueiote: Mny xpnotpomoteite GINGIVA
LIQUID oe mepumtwoelg EAkovekpwtiknig OuAitidag. Ma-
pakahoUpE akoAoubnoTe TG odnyieg Xproews Tou
uypoU emoyric oag. To GINGIVA LIQUID Sev SiatiBetat
0€ ONEG TIG XWPEG.

Katomv TomoBeTAoTE TO VA OQIKTA OTOV auxéva Tou
SovTioU Kal TEDTE TO TIPOCEKTIKA Méoa aTnV ouAoSo-
VTIK 010 He T BoriBeta evdc epyaleiou yia Ty mpo-
WBNON TOU VARATOG amwOnong. AQrOTE TO N EUMOTI-
OHEVO VKA YIa TOUNGXIOTO 5 AEMTd 0TV 0UAOSOVTIKA
oxlopn. Otav xpnotpomoteite GINGIVA LIQUID o xpdévog
ATMOTENEGUATIKOTNTAG ival 1-3 NemTd. ATTOPAKPOVETE TO
VIHA apéowg TPV T AP amoTtunipatog. To pn eprmo-
TIoPévo vipa anwbnong eivat Slabéoipo o 2 TUMOUG:
To Retracto pn eUmoTIoNéVO TAEYHEVO ival ENapPd TIO
TIUKVO Kat 0TaBgpd amé To Retracto pn ePMOTIONEVO TU-
Alypévo Kat mpoTipdtat 6tav eival emBuuNnTr n avénpué-
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Instructiuni de utilizare RO

Domenii de aplicabilitate:
Material auxiliar pentru imbunatdtirea rezultatelor in
tehnicile de mulaj stomatologic.

Utilizare:

Se taie materialul Retracto la lungimea dorita. Materi-
alul Retracto poate sa fi impregnat cu GINGIVA LIQUID
sau cu altd solutie de retractie la alegere.

Indicatie: a nu se utiliza GINGIVA LIQUID in caz de
gingivita ulceroasa acuta. Se vor respecta instructiu-
nile de utilizare ale preparatului utilizat. GINGIVA
LIQUID nu este disponibild in toate tarile.

Apoi, se aplica firul in jurul coletului dintelui si se apa-
s cu atentie in sulcus cu un instrument pentru intro-
ducerea firelor de retractie. Firul neimpregnat trebuie
53 ramana cel putin 5 minute in sulcus. In cazul utili-
zarii solutiei GINGIVA LIQUID, timpul de actionare es-
te de 1-3 minute. Firul se indeparteaza doar exact
nainte de luarea amprentei. Firul de retractie neim-
pregnat este disponibil in doud variante diferite.
Retracto neimpregnat impletit este ceva mai dens si
mai tare decat Retracto neimpregat rasucit si este in-
dicat mai ales dacd se doreste o retractie puternica.
Ambele tipuri de fire sunt disponibile in grosimile
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HEMPOCOYEHA

IHcTpyKuia AnA 3acTocyBaHHA ¢

MpusHayeHHa:
MpopyKT AnA NoninuweHHs pe3ynbTaTis 3y6HYX BiAGUTKIB.

3acTocyBaHHA:

Bigpisatn Retracto HeobxigHOI [OBXWHW. Retracto
MoxXHa mpocountn B GINGIVA LIQUID a6o iHwomy
PO3UNHI ANA ACEHHOT peTpaKLii Ha BaL BUGIp.

Bynb nacka, 3ayBaxte: He 3actocoByBaTu GINGIVA
LIQUID y BunaaKy HEKPOTUYHOrO BUPa3KOBOTO FiHri-
BiTy. [lOTPMMYBaTUCA IHCTPYKLIi ANA 3acTOCyBaHHSA
obpaHoi pignHn. GINGIVA LIQUID y peakux KpaiHax
He MPOMOHYETLCA.

Micna Lboro BBECTU HUTKY LWiNbHO Ha WWiiKy 3y6a Ta
06epeXHO HaTUCHYTY Ha Hel, o6 3anakyBaT B 60-
PO3Hy 3a [OMOMOTOI0 IHCTPYMEHTY ANA NaKyBaHHA
PeTPaKLiNnHOI HATKN.

3aMWNT HeMPOCOUYeHy HWTKY ILUOHaiiMeHLe Ha
5 XBUNMH y 60po3Hi. Mia yac BuKopuctaHHa GINGIVA
LIQUID yac pii cknapae 1-3 XBuanHn. Buaannutu HUTKy
6e3rnocepefHbO Nepey 3HATTAM BiAbUTKa. MpPOonoHy-
10TbCA 2 BUAN PETPaKLIiNHNX HUTOK 6€3 NPOCOYEeHHH:
HUTKa Retracto HempocoyeHa nneTeHa 6inbll KOMNaK-
THa Ta MiUHiwa, HiX Retracto HempocoyeHa KpyyeHa,
Ta il PEKOMEeHAoBaHO, AKWO HeobxigHa 6inbwa

Begge versioner kan leveres i x-fine, fine, medium og 0 x-fin REF 521 000 0 x-fin REF 511 000 Punottu impregnoimaton vn anwénon twv oVAwv. Kat ot Svo tumot eivat Slabéat- foarte subtire, subtire, mediu si gros. peTpakuis. O6uasa BUAV NPOMOHYIOTLCA B PO3Mipax
thick. 1 fin REF 521 001 1 fin REF 511 001 0 erittdin ohut REF 511 000 ol O€ UEPAETTTO, AEMTO, HEDQiO Kall XovSpo. [lye TOHKa, TOHKa, Cepe/iHA Ta TOBCTa.
2 medium REF 521 002 2 medium REF 511 002 1 ohut REF 511 001 i it neimpregnat
Flettet ikke impraegneret 3 grov REF 521 003 3 tykk REF 511 003 2 keskipaksu REF 511 002 MAgypévo pn epmoTiopévo 0 foarte subtire  REF 511 000 MneteHa HenpocoueHa
0 x-fine REF 511 000 3 paksu REF 511 003 0 umépAenTo REF 511 000 1 subtire REF 511 001 0 Aye TOHKa REF 511 000
1 fine REF 511 001 Vriden ej impregnerad Tvunnet ikke impregnert 1 Aemto REF 511001 2 mediu REF 511 002 1 TOHKa REF 511 001
2 medium REF 511002 0 x-fin REF 523 000 0 x-fin REF 523 000 Kierretty impregnoimaton 2 pecaio REF 511 002 3 gros REF 511003 2 cepefHAa REF 511 002
3 thick REF 511003 1 fin REF 523 001 1 fin REF 523 001 0 erittdin ohut REF 523 000 3 Xovépo REF 511003 3 TOBCTa REF 511 003
2 medium REF 523 002 2 medium REF 523 002 1 ohut REF 523 001 rasucit neimpregnat
Snoet ikke impraegneret 3 grov REF 523 003 3 tykk REF 523 001 2 keskipaksu REF 523 002 Tultypévo pn EUTOTIOUEVO 0 foarte subtire  REF 523 000 KpyueHa HenpocoueHa
0 x-fine REF 523 000 3 paksu REF 523 003 0 UTTEPAENTO REF 523 000 1 subtire REF 523 001 [ly>Ke TOHKa REF 523 000
1 fine REF 523 001 Kontraindikationer: Kontraindikasjoner: 1 Aemrto REF 523 001 2 mediu REF 523 002 1 TOHKa REF 523 001
2 medium REF 523 002 Inga Ingen Kontraindikaatiot: 2 ueoaio REF 523 002 3 gros REF 523 003 2 cepepns REF 523 002
3 thick REF 523 003 Ei kontraindikaatioita. 3 Xovépo REF 523 003 3 TOBCTa REF 523 003
Varning: Advarsel: Contraindicatii:
Kontraindikationer: Medicintekniska produkter skall férvaras utom rack- Medisinske preparater skal holdes utenfor barns rek- Varoitus: Avrtevdeigeig: nici una MpoTunokasaHHA:
Ingen hall fér barn. kevidde. Ei lasten ulottuville! Kapia BincyTHi.
Avertisment:
Advarsel Anvéndning och férvaring: Bruk og lagering: Kéytto ja varastointi: Npos&idonoinon: Produsele medicale trebuie pastrate inaccesibil copii- 3acTepexeHHA:

Medicinske praeparater skal opbevares utilgaengeligt
for bern

Anvendelse og opbevaring:

kun til engangsbrug

kun til dental brug

emballagen skal lukkes umiddelbart efter anven-
delsen og opbevares pa et tort sted

holdbarhed: 5 ar.

mé ikke anvendes efter udlgbsdatoen

ubrugt trad kan bortskaffes som ,biologisk affald".
Plastbeholderen kan recycles

Indhold:
Dispenser med 225 cm retraktionstrad

Udgivelsesdato:
12-2011

« endast for engangsbruk

« endast for dentalt bruk

efter anvandning skall forpackningen omedelbart
stangas och forvaras torrt

hallbarhet: 5 &r

denna medicintekniska produkt far inte anvandas
efter att utgangsdatum passerat

traden kan utan problem kastas tillsammans med
biologiskt avfall. Plastburken kan lamnas for &teran-
vandning

Forpackningsstorlek:
Burk med 225 cm trad

Informationsdatum:
12-2011

kun til engangsbruk

kun til dental bruk

lokket mé lukkes gyeblikkelig igjen etter bruk, og
produktet ma lagres pa en tort sted

lagringstid 5 ar

dette medisinske preparatet skal ikke brukes etter
utgétt dato

ubenyttet trad kan kastes som ,biologisk avfall”
Plastboksen kan gjenvinnes

Innhold
Dispenser med 225 cm trad.

Utstedelsesdato:
12-2011

« Kertakayttoinen

« Vain hammaslaaketieteelliseen kayttoon

« Sulje pakkaus valittomasti kayton jalkeen ja sailyta
kuivassa paikassa

« Sdilyvyys 5 vuotta

« Ald kdytd viimeisen kdyttépdivan jalkeen

« Kayttamaton nauha voidaan havittda biologisten
jatteiden mukana. Pakkaus on valmistettu kierrétet-
tdvdsta muovista.

Sisalto:
225 cm nauhaa ja annostelija

Julkaisupaivamaara:
12-2011

Ta 1aTpIKa TPoidvTa Ba TpEmel va UAGCTOVTAL HaKPLd
amné ta madid.

Xprion kat @UAagn:

* yia pia pévo xprion

+ yla 080ovVTIaTPIKY XPron Hovo

+ 1 ouokevacia Ba mPémel va KAE(VEL QUEOWE HETA TN
XPrion kat va puAAcoeTal o€ §nPo péPOG

« Siapketa {wng 5 xpovia

+ QUTO TO LATPIKO TPOIOV Sev Ba TIPETEL va XpnotpoTor-
£fTal META TNV NUEPOUNVIa AEEWG

+ TO axPNOIHOMOINTO Vijpa pMopei va amoppigBei cav
‘Blohoyiko améppippa’. To MaoTiko Soxeio pmopei va
QAVOKUKAWOEL.

Nepiexopeva:
Awavopéag pe 225 cm VARATOS

Huepopnvia ek660ewg
12-2011

lor.

Manipulare si depozitare:

« exclusiv de unica folosinta

« numai pentru uz stomatologic

« dupa utilizare, ambalajul se inchide imediat si se
pastreaza intr-un loc uscat

« termen de valabilitate 5 ani

« dupa data expirdrii, nu se va mai utiliza acest pro-
dus medical

« firul neutilizat se poate arunca fara probleme odata
cu deseurile organice. Cutia din material plastic
poate fi reciclata.

Dimensiune ambalaj:
Cutie cu 225 cm de fir

Stadiul informatiilor:
12-2011

36epiraTi BUPO6U MeVUHOTO MPU3HAYEHHA B He[l0-
CTYNHOMY ANA AiTen Micui.

Mpw3HaueHHA Ta ymoBM 36epiraHHA:

+ BUKIIOYHO ANA 0IHOPa30BOro BUKOPUCTaHHA.

« BMKNIOYHO ANA BUKOPUCTAHHA B CTOMATONOC.

« Micna BUKOPWCTaHHA CAif HeralHoO 3akpwuTu yna-
KOBKY Ta 36epiratui B Cyxomy micLii.

CTPOK NpVAATHOCTI CKAfa€ 5 POKiB.

He BuKopucTOBYBaTM Lieit BMPIG MeAnYHOro npu-
3HauYeHHs NicnA 3akiHYeHHA TePMiHY NPUAATHOCTI.
HeBuKopucTaHy HUTKY MOXHa yTunisysatu 3 6iono-
riyHMMM Bigxodamu. MNacTMKoOBUIA ANCIEHCEP MOXK-
Ha BiafaTV Ha yTunisauito.

Cknap:
Jlncnexcep MiCTUTb 225 CM HUTKN.

Aata BUNYCKy iHCTPYKUii:
12-2011
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NIE IMPREGNOWANE

Instrukgjauzyia Bk

Obszary zastosowania:
Materiat pomocniczy do poprawy rezultatéw techniki
wyciskéw w stomatologii.

Zastosowanie:

Odcig¢ ni¢ retrakcyjng Retracto o potrzebnej dtugo-
sci. Ni¢ retrakcyjna Retracto mozna nasaczy¢ GINGIVA
LIQUID lub innym dowolnym ptynem retrakcyjnym.
Wskazéwka: GINGIVA LIQUID nie nalezy stosowac¢ w
przypadku ostrego wrzodziejacego zapalenia dzigset.
Nalezy przestrzegac instrukcji uzycia stosowanego
preparatu. GINGIVA LIQUID nie jest dostepny we
wszystkich krajach.

Natozy¢ ni¢ wokét szyjki zeba i wcisnac ja ostroznie
do bruzdy upychaczem do nici retrakcyjnej. Ni¢ nie-
impregnowana powinna pozosta¢ w bruzdzie przy-
najmniej 5 minut. W przypadku stosowania GINGIVA
LIQUID czas reakgji wynosi 1-3 minuty. Ni¢ usunac
dopiero bezposrednio przed pobraniem wycisku.
Nieimpregnowana ni¢ retrakcyjna dostepna jest w
dwoéch réznych wariantach. Pleciona nieimpregno-
wana ni¢ retrakcyjna Retracto jest bardziej Scista i
twarda niz skrecana ni¢ nieimpregnowana Retracto i
jest przede wszystkim zalecana do uzyskania zwigk-
szonej retrakgji. Obydwa rodzaje nici s3 dostepne w
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NI HMPREGNIRANO

Navodilo za uporabo SL

Indikacije:
Pripomocek za izboljsanje rezultatov pri jemanju od-
tisov v zobozdravstvu.

Uporaba:

Odrezite Zeleno dolzino nitke Retracto. Nitko Retracto
lahko napojite s tekocino GINGIVA LIQUID ali drugo
retrakcijsko tekocino po vasi izbiri.

Opozorilo: Ne uporabljajte tekocine GINGIVA LIQUID
pri akutnem vnetju dlesni (gingvinitis ulcerosa). Upo-
Stevajte navodila za uporabo uporabljenega prepara-
ta. Tekocine GINGIVA LIQUID ni mogoce dobiti v vseh
drzavah.

Nato ovijte nitko okrog zobnega vratu in jo s pomo-
¢jo palcke za retrakcijsko nitko previdno potisnite v
sulkus. Neimpregnirana nitka mora ostati v sulkusu
najmanj 5 minut. Pri uporabi tekocine GINGIVA
LIQUID znasa cas delovanja 1-3 minute. Nitko odstra-
nite Sele tik pred odvzemom odtisa.

Neimpregnirana retrakcijska nitka je na voljo v dveh
razlicicah. Neimpregnirana prepletena nitka Retracto
je nekoliko gostejsa in trdnejsa kot neprepojena su-
kana nitka Retracto in se uporablja zlasti, ko je zaZele-
na vedja retrakcija. Obe vrsti nitk sta na voljo v debeli-
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NEIMPREGNUOTAS

Vartojimo instrukcija LT

Vagrtojimo sritys:
Pagalbiné priemoné odontologiniy atspaudy techno-
logijy rezultatams pagerinti.

Vartojimas:

Atpjaukite pageidaujamo ilgio Retracto. Retracto gali-
ma impregnuoti GINGIVA LIQUID arba kitu Jasy pasi-
rinktu retrakcijos skysciu.

Nurodymas: GINGIVA LIQUID naudoti negalima, jei
yra ami Gingivitis ulcerosa. Laikytis naudojamo prepa-
rato vartojimo instrukcijos. GINGIVA LIQUID galima
isigyti ne visose salyse.

Tada uzdékite sitla aplink danties kaklelj ir retrakcijos
sialy kimstuvu atsargiai jspauskite j vagele. Neimpre-
gnuotas sitlas vageléje turéty pabdti ne trumpiau
kaip 5 minutes. Kai naudojamas GINGIVA LIQUID, po-
veikio laikas yra 1-3 minutés. Sitla nuimkite tik prie$
pat darydami atspauda. Galima jsigyti dviejy skirtin-
gy tipy neimpregnuota retrakcinj sitla: neimpre-
gnuotas pintas Retracto yra Siek tiek tankesnis ir kie-
tesnis uz neimpregnuota vyta Retracto ir jj indikuoti-
na naudoti visy pirma pageidaujant stipresnés retrak-
cijos. Abu sidly tipus galima jsigyti labai plonus, plo-
nus, vidutinio storio ir storus.
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IMMUTAMATA

Kasutusjuhend ET

Naidustused
Jéljendi tulemuse parandamine hambaravis.

Kasutamine

Loigake Retracto soovitud pikkusesse. Retracto’t voib
immutada GINGIVA LIQUID'i vé6i mdne muu teie vali-
tud igeme retraktsiooni vedelikuga.

Maérkus: Arge kasutage GINGIVA LIQUID'i juhtudel, kui
on tegu nekrotiseeruva gingiviidiga. Palun jargige va-
litud vedeliku kasutusjuhendit. GINGIVA LIQUID pole
koikides riikides saadaval.

Asetage niit tihedalt imber hambakaela ja suruge et-
tevaatlikult igemetaskusse, kasutades spetsiaalset re-
traktsiooniniidi toppelit. Immutamata niit peab ige-
metaskusse jadma vahemalt viieks minutiks. Kui kasu-
tate GINGIVA LIQUID’, on toimeaeg 1-3 minutit. Ee-
maldage retraktsiooniniit vahetult enne jaljendi vot-
mist. Immutamata refraktsiooniniit on saadaval kahe
eri variandina. Immutamata punutud Retracto on mo-
nevorra paksem ja tugevam kui Retracto immutamata
keerdniit ning on eelkdige méeldud tugevamaks re-
traktsiooniks. Saadaval on ekstrapeen, peen, keskmi-
ne ja jame niit.

roeko
Retracto

NEIMPREGNOVANE

Navod k upotiebe cs

Oblasti pouziti:
PomUicka ke zlep3eni vysledk(i stomatologické otis-
kovaci techniky.

Pouziti:

Retracto odstfihnéte v pozadované délce. Retracto Ize
impregnovat tekutinou GINGIVA LIQUID nebo re-
trakéni tekutinou dle Vaseho vybéru.

Upozornéni: Tekutinu GINGIVA LIQUID nepouzivejte v
pfipadé akutni gingivitis ulcerosa. Dodrzujte navod k
upotiebeni pouZitého pfipravku. GINGIVA LIQUID ne-
ni k dostani ve vsech zemich.

Poté polozte vlakno kolem kr¢ku zubu a opatrné
vtlacte cpatkem retrakéniho vldkna do sulcusu. Neim-
pregnované vlakno by mélo zustat v sulcusu nejmé-
né 5 minut. Pfi pouziti tekutiny GINGIVA LIQUID cini
doba pulsobeni 1-3 minuty. Vlakno odstrarite az bez-
prostiedné pfed snimanim otiskd. Neimpregnované
retrakéni vldkno je k dostani ve dvou riiznych varian-
tach: Neimpregnované splétané vldkno Retracto je
trochu hustéjsi a pevnéjsi nez neimpregnované krou-
cené vlakno Retracto a indikuje se predevsim pfi sil-
néjsi pozadované retrakci. Oba typy vlakna existuji v
tloustkach extra jemné, jemné, stiedni a silné.

nastepujacych grubosciach: bardzo cienka, cienka, ni x-tanka, tanka, srednja in debela. P i immutamata
srednia i gruba. Pintas neimpregnuotas 0 eriti peen REF 511 000 Splétané neimpregnované
Prepl neimpregnirana 0 labai plonas REF 511 000 1 peen REF 511 001 0 extra jemné REF 511 000
Pleciona nie impregnowana 0 x-tanka REF 511 000 1 plonas REF 511 001 2 keskmine REF 511 002 1 jemné REF 511 001
0 bardzo cienka REF 511 000 1 tanka REF 511 001 2 vidutinis REF 511 002 3 tugev REF 511003 2 stredni REF 511 002
1 cienka REF 511 001 2 srednja REF 511 002 3 storas REF 511 003 3 silné REF 511 003
2 Srednia REF 511 002 3 debela REF 511003 Poimitud immutamata
3 gruba REF 511 003 Vytas neimpregnuotas 0 eriti peen REF 523 000 Kroucené neimpregnované
Suk neimpregnirana 0 labai plonas REF 523 000 1 peen REF 523 001 0 extra jemné REF 523 000
Skrecana nie impregnowana 0 x-tanka REF 523 000 1 plonas REF 523 001 2 keskmine REF 523 002 1 jemné REF 523 001
0  bardzocienka REF 523 000 1 tanka REF 523 001 2 vidutinis REF 523 002 3 tugev REF 523 003 2 stredni REF 523 002
1 cienka REF 523 001 2 srednja REF 523 002 3 storas REF 523 003 3 silné REF 523 003
2 srednia REF 523 002 3 debela REF 523 003 Vastunaidustused
3 gruba REF 523 003 Kontraindikacijos: Puuduvad. Kontraindikace:
Kontraindikacije: Neéra. Zadné
Przeciwwskazania: Jih ni. Hoiatused

Brak

Ostrzezenia:
Wyroby medyczne nalezy przechowywac¢ w miej-
scach niedostepnych dla dzieci.

Zasady uzycia i przechowywania:

wytacznie do jednorazowego uzycia

wytacznie do uzytku stomatologicznego
opakowanie nalezy zamkna¢ natychmiast po uzyciu
oraz przechowywac w suchym miejscu

5-letni termin waznosci

nie stosowac tego wyrobu medycznego po uptywie
jego terminu waznosci

niezuzyta ni¢ moze by¢ usuwana bezproblemowo z
odpadami biologicznymi. Pojemnik z tworzywa
sztucznego mozna przeznaczy¢ do recyklingu.

Wielkos¢ opakowania:
Pojemnik z nicig o dtugosci 225 cm

Data sporzadzenia informacji:
12-2011

Opozorilo:
Medicinske izdelke hranite nedosegljivo otrokom.

Uporaba in shranjevanje:

« Samo za enkratno uporabo.

« Samo za uporabo v zobozdravstvu.

- Skatlico po uporabi takoj zaprite ter hranite na su-
hem mestu.

« Uporabnost - 5 let.

« Tega medicinskega izdelka po pretecenem roku
uporabe ne smete ve¢ uporabljati.

« Neuporabljeno nitko lahko odlagate kot bioloski
odpadek. Plasti¢cno embalaZo lahko reciklirate.

Pakiranje:
Posoda z 225 cm nitke.

Datum izdaje:
12-2011

Specialus jspéjimai:
Medicinos produktus laikyti vaikams nepasiekiamoje
vietoje.

Elgsena ir laikymas:

« Tik vienkartiniam naudojimui.

« Tik odontologiniam naudojimui.

« Po naudojimo pakuote tuojau pat uzdaryti ir laikyti
sausoje vietoje.

« Tinkamumo naudoti laikas 5 metai.

« Pasibaigus tinkamumo naudoti laikui $io medicinos
produkto vartoti nebegalima.

« Nesunaudotg sidlg galima be sunkumy utilizuoti
kartu su kompostuojamomis atliekomis. Plastiking
déZute galima sutvarkyti kaip antrine zaliava.

Pakuotés dydis:

Dézuté su 225 cmiilgio sidlu.
Informacijos perziiros data:
12-2011

Meditsiinitarvikuid tuleb hoida lastele kattesaamatus
kohas.

Hoiustamine ja kasutamine

+ Mdeldud tihekordseks kasutuseks.

+ Méeldud hambaravis kasutuseks.

« Pakend tuleb sulgeda kohe pérast kasutamist ja
hoida kuivas.

- Séilivusaeg on 5 aastat.

« Pérast kolblikkusaja 16ppu ei tohi toodet kasutada.
Kasutamata niiti voib kdidelda “bioloogilise jagtme-
na". Plastkonteinerit voib saata taasringlusse.

Pakendi suurus
Dispenser 225 cm niidiga

Véljaandmise kuupéev
12-2011

Vystrazné upozornéni:
Lékarské produkty uchovévejte mimo dosah déti.

Manipulace a skladovani:

pouze pro jednorazové pouziti

pouze pro stomatologické pouZiti

baleni po pouziti okamzité uzaviete a uchovavejte
v suchu

trvanlivost 5 let

tento lékafsky produkt nepouzivejte po uplynuti
IhGty trvanlivosti

nespotiebované vldkno Ize bez problému likvido-
vat s bioodpadem. Plastovou dézu Ize recyklovat.

Velikost baleni:
Déza se 225 cm vlakna

Stav informaci:
12-2011
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NEM IMPREGNALT

Hasznalati utasitas HU

Alkalmazasi teriilet:
Segédeszkéz a fogorvosi lenyomatvételi technika
eredményeinek javitdsahoz.

Alkalmazas:

Végja aRetracto-t a kivant hosszlsagra. A Retracto at-
itathaté GINGIVA LIQUID folyadékkal vagy valasztas
szerinti 6sszehuzo folyadékkal.

Figyelmeztetés: A GINGIVA LIQUID nem alkalmazhatd
akut Gingivitis ulcerosa esetén. Tartsa be az alkalma-
zott preparatum hasznalati utasitdsat be kell tartani.
A GINGIVA LIQUID nem kaphaté minden orszagban.

Ezutan a fonalat a fognyak koré kell tekerni, és
retrakcios fonal behelyezé eszkozzel dvatosan be kell
nyomni a sulcusba. A nem impregnalt fonalnak leg-
aldbb 5 percig a sulcusban kell maradnia. GINGIVA
LIQUID alkalmazéasa esetén 1-3 perc behatési id6 is
elegendé. A fonalat csak kozvetlentil a lenyomatvétel
elétt szabad eltavolitani. A nem impregnalt retrakcios
fonal két kiilonboz6 valtozatban kaphato: A Retracto
nem impregnélt fonott valamivel vastagabb és szilar-
dabb, mint a Retracto nem impregnalt sodrott, és
mindenekel6tt akkor javallott, ha erésebb retrakcid
kivanatos. Mindkét fonaltipus kaphaté vékony, koze-
pes és vastag kivitelben.
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NEIMPREGNOVANE
Navod na pouzitie SL

Oblasti pouzitia:
Pomocny prostriedok na zlepsenie vysledkov zubole-
kérskej techniky odberu odtlackov.

Poutzitie:
Odstrihnite pozadovant dizku Retracto. Rectracto
mozno napustitt pripravkom GINGIVA LIQUID alebo
retrakénym roztokom podla vasho vyberu.
Upozornenie: Pri akutnej Gingivitis ulcerosa priravok
GINGIVA LIQUID nepouzivajte. Dodrzujte navod na
pouzitie aplikovaného pripravku. Pripravok GINGIVA
LIQUID nie je dostupny vo vsetkych krajinach.

Potom polozte vlakno okolo kitka zuba a opatrne ho
vtla¢te pomocou napchavacika retrakéného vlakna
do sulcusa. Neimpregnované vldkno by malo ostat v
brézde najmenej 5 mindt. S pouzitim prostriedku
GINGIVA LIQUID sa doba posobenia skrati na 1-3 mi-
nuty. VIdkno odstrénite az bezprostredne pred odbe-
rom odtlacku. Neimpregnované retrakéné vliakno do-
stat v dvoch réznych variantoch. Retracto neimpreg-
nované pletené je trocha hrubsie a pevnejsie nez
Retracto impregnované tocené a je indikované pre-
dovsetkym pri pozadovanej silnejsej retrakcii. Oba ty-
py vlakna st v hrubkach velmi jemna, jemna, stredna
a hruba.
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HEVIMMNPEMHMPAH

YKasaHue 3a ynotpeba BG

0O6nacTv Ha NpUNoXeHne:
MomolyHy cpefcTBa 3a NoaoGpABaHe pesynTaTuTe Ha
3b60sIeKapcKaTa oTrneyaTbyHa TeXHONOMA

Mpunoxenne:

OtpexeTe Retracto Ha enaHata oT Bac AbmxuHa.
Retracto moxe pa 6bge HanoeH ¢ GINGIVA LIQUID
VM ipyra peTpakLMoHHa TeYHOCT Mo Baww n36op.
YkasaHue: GINGIVA LIQUID pa He ce ynotpe6asa npu
gingivitis acuta ulcerosa. CnasBaiiTe ynbTBaHeTo 3a
pa6oTa Ha n3nonseaHuA npenapart. GINGIVA LUQUID
He ce Npefinara BbB BCUUKM [bpXKaBu.

Cnepj ToBa KOHELBT Ce MOCTaBA OKOJO 3bGHaTa Wiii-
KaTa 1 BHUMaTe/HO Ce MPUTUCKa B Cy/IKyca C peTpak-
LMoHeH wwondep. HeMmMnperHnpaHuaT KoHel| Tpa6ea
[Ala NpecTou NoHe 5 MUHYTU B CynKyca. Mpu nsnonssa-
He Ha GINGIVA LIQUID BpemeTo Ha Bb3paeicTsue e
1-3 MUHYTW. KOHeLbT ce OTCTpaHABa HenocpeacTse-
HO Mpefy B3eMaHeTO Ha oTreyaTbKan

HeumnperHupaHuaT peTpakuvioHeH KoHel, ce npea-
nara B AiBa pasnyHU BapuaHTa: MneTeHnaT Henm-
nperHupaH Retracto e Manko No-nabTeH U 34paB OT-
KONKOTO HEUMNPEerHnpaHusa ycykaH Retracto u e wH-
AvuMpaH 0cobeHo KoraTo e »KenaHa no-rofiAmMa
peTpakuuA. [lgaTa BuAa KOHLM Ce Mpeanarat CbcC
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NEIMPREGNUOTAS
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Lietosanas jomas:
Paliglidzeklis zobarstniecibas protezésanas tehnikas
rezultatu uzlabosanai.

Lietosana:

Nogriezt Retracto vélamaja garuma. Retracto var lietot
kopa ar GINGIVA LIQUID (3kidrumu smaganam) vai
retrakcijas skidrumu péc Jasu izvéles.

leteikums: GINGIVA LIQUID nelietot akata ¢alaina gin-
givita (Gingivitis ulcerosa) gadijuma. levérot izmanto-
ta preparata lietosanas instrukciju. GINGIVA LIQUID
nav pieejams visas valstis.

Péc tam apmest diegu zoba kaklinam un ar retrakci-
jas blivétaju uzmanigi iebidit smaganu rievina. Neim-
pregnétajam diegam japaliek smaganu rievina vis-
maz 5 minates. Lietojot ar GINGIVA LIQUID, iedarbi-
bas laiks ilgst 1-3 minates. Diegu iznemiet tiesi pirms
nospieduma nonemsanas.

Neimpregnétais retrakcijas diegs pieejams divos da-
zados veidos: pitais, neimpregnétais Retracto ir galve-
nokart paredzéts gadijumiem, kad nepieciesama pa-
stiprinata retrakcija, un ir nedaudz rupjaks un stin-
graks neka savitais neimpregnétais Retracto. Abi die-
gu veidi ir pieejami seviski smalka, smalka, vidéji rup-
ja un rupja varianta.
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EMDIRILMEMIS

Kullanma talimati TR

Kullanim:
Dental impresyon sonuglarini gelistirmek icin bir
ardn.

Uygulama:

Retracto'yu gerekli uzunluga kesin. Retracto, GINGIVA
LIQUID veya tercih ettiginiz baska bir diseti retraksi-
yon soliisyonuna batirilabilir.

Liitfen dikkat: GINGIVA LIQUID'i nekrotizan Gingivitis
ulcerosa varliginda kullanmayin. Litfen secilen sivi
icin kullanma talimatini izleyin. GINGIVA LIQUID tim
tlkelerde satilmamaktadir.

Sonra ipi disin serviksi etrafina sikica uygulayin ve
sulkusa bir retraksiyon ipi sikistirici yoluyla dikkatle
bastirin. Emdirilmemis ipi sulkusta en az 5 dakika bi-
rakin. GINGIVA LIQUID kullanirken etkinlik suresi 1-3
dakikadr. ipi impresyonu almadan hemen énce ¢ika-
rin. Emdirilmemis retraksiyon ipi 2 sekilde sunulur:
Retracto, emdirilmemis 6rili, Retracto, emdirilmemis
bikiliden biraz daha kiiciik ve sikidir ve artmis ret-
raksiyon gerektiginde tercih edilir. Her iki versiyon
ekstra ince, ince, orta ve kalin olarak sunulur.

Oriilii, emdirilmemis
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NEIMPREGNIRAN

Upute za upotrebu HR

Upotreba:
Proizvod za poboljsanje rezultata zubnih otisaka.

Primjena:

OdreZite Retracto na odgovarajucu duljinu. Retracto
se moze natopiti otopinom GINGIVA LIQUID ili dru-
gom otopinom za retrakciju gingive po Vasem izboru.
Molimo obratite paznju: ne koristite GINGIVA LIQUID
u slucajevima nekroticnog ulceroznog gingivitisa.
Molimo slijedite upute za upotrebu odabrane tekuci-
ne. GINGIVA LIQUID nije dostupna u svim zemljama.

Potom stavite konac tijesno na cerviks zuba i pazljivo
ga utisnite u sulkus pomocu posebnog instrumenta
za retrakcijski konac.

Ostavite neimpregnirani konac u sulkusu tijekom naj-
manje 5 minuta. Kada se koristi GINGIVA LIQUID, vri-
jeme djelotvornosti iznosi 1-3 minute. Izvadite konac
izravno prije uzimanja otiska. Neimpregnirani retrak-
cijski konac je dostupan u 2 verzije: Retracto neimpre-
gnirana pletena verzija je nesto kompaktnija i ¢vrica
od Retracto neimpregnirane uvijene verzije i preferira
se u slucaju kada je potrebna povecana retrakcija.
Obje verzije dostupne su u izvedbama iznimno tan-
ka, tanka, srednja i debela.
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NICHT IMPRAGNIERT

Gebrauchsanweisung DE

Anwendungsgebiete:
Hilfsmittel zur Verbesserung der Ergebnisse zahnarzt-
licher Abformtechnik.

Anwendung:

Retracto in gewiinschter Lange abschneiden. Retracto
kann mit GINGIVA LIQUID oder einer Retraktionsfliis-
sigkeit Ihrer Wahl getrénkt werden.

Hinweis: GINGIVA LIQUID nicht bei akuter Gingivitis
ulcerosa anwenden. Die Gebrauchsanweisung des
verwendeten Prdparates beachten. GINGIVA LIQUID
ist nicht in allen Landern erhaltlich.

Dann den Faden um den Zahnhals legen und mit ei-
nem Retraktionsfadenstopfer vorsichtig in den Sulcus
hineindriicken. Der nicht imprdgnierte Faden sollte
mindestens 5 Minuten im Sulcus verbleiben. Bei Ver-
wendung von GINGIVA LIQUID betrégt die Einwirkzeit
1-3 Minuten. Den Faden erst unmittelbar vor der Ab-
drucknahme entfernen.

Der nicht imprégnierte Retraktionsfaden ist in zwei
verschiedenen Varianten erhéltlich: Retracto nicht im-
pragniert geflochten ist etwas dichter und fester als
Retracto nicht impragniert gedreht und ist vor allem
bei starker gewiinschter Retraktion indiziert. Beide
Fadentypen gibt es in den Starken x-fein, fein, mittel

cnepHuTe aebennHu: x-GpuH, cpeaeH u aeden. 0 x-ince REF 511 000 Pleten neimpregniran und stark.
Fonott nem impregnalt Pletené neimpregnované Pitais neimpregnétais 1 ince REF 511 001 0 iznimno tanak REF 511 000
0 x-finom REF 511 000 0 x-jemny REF 511 000 MneTeH HenmnperHypax 0 seviski smalks  REF 511 000 2 orta REF 511 002 1 tanak REF 511 001 Geflochten nicht imprégniert
1 finom REF 511 001 1 jemny REF 511 001 0 X-GUH REF 511 000 1 smalks REF 511 001 3 kalin REF 511 003 2 srednji REF 511 002 0 x-fein REF 511 000
2 kdzepes REF 511 002 2 stredny REF 511 002 1 duH REF 511 001 2 vidéja biezuma REF 511 002 3 debeli REF 511 003 1 fein REF 511 001
3 erés REF 511003 3 hruby REF 511 003 2 cpepeH REF 511 002 3 biezs REF 511 003 Biikiilii, emdirilmemis 2 mittel REF 511 002
3 neben REF 511 003 0 x-ince REF 523 000 Uvijeni neimpregniran 3 stark REF 511 003
Sodrott nem impregnalt Tocené neimpregnované Savitais neimpregnétais 1 ince REF 523 001 0 iznimno tanak REF 523 000
0 x-finom REF 523 000 0 x-jemny REF 523 000 YcykaH HeumnpersupaH 0 seviski smalks REF 523 000 2 orta REF 523 002 1 tanak REF 523 001 Gedreht nicht impréagniert
1 finom REF 523 001 1 jemny REF 523 001 0 X-GUH REF 523 000 1 smalks REF 523 001 3 kalin REF 523 003 2 srednji REF 523 002 0 x-fein REF 523 000
2 kdzepes REF 523 002 2 stredny REF 523 002 1 duH REF 523 001 2 vidéja biezuma REF 523 002 3 debeli REF 523 003 1 fein REF 523 001
3 erés REF 523 003 3 hruby REF 523 003 2 cpepeH REF 523 002 3 biezs REF 523 003 Kontrendikasyonlar: 2 mittel REF 523 002
3 peben REF 523 003 Yoktur Kontraindikacije: 3 stark REF 523 003
Ellenjavallatok: Kontraindikacie: Kontrindik: Nema ih.
Nincs ellenjavallat Ziadne MpoTueonokasaHusa: Nav Uyari: Gegenanzeigen:
Hama Tibbi aletler cocuklarin erisemeyecegi yerlerde sak- Upozorenje: Keine
Figyelmeztetések: Vystrazné upozornenia: Bridinajums: lanmalidir. Medicinski proizvodi moraju se drzati izvan dohvata
Az orvosi termékeket gyermekektd| elzértan kell ta- Medicinske produkty treba uchovavat na miestach Mpepynpexpaexne: Mediciniskie produkti jauzglaba bérniem nepieejama djece. Warnhinweise:

rolni.

Kezelés és tarolas:

« Csak egyszeri hasznélatra

« Csak fogorvosok éltali hasznalatra

« A csomagot hasznalat utan azonnal le kell zarni, és
széraz helyen kell térolni

« 5évig tarthato el

- A szavatossagi id6 lejarta utan hasznalni tilos

« A hasznalt fonal bioldgiai hulladékkénti megsem-
misitése problémamentes. A mlianyag dobozt Ujra-
hasznosithato hulladékként kell kezelni.

Kiszerelés:
225 cm fonalat tartalmazoé doboz

Az informacio érvényes:
12-2011

nepristupnych detom.

Manipulacia a skladovanie:

« Iba na jednorazové pouzitie

« Iba na zubolekérske pouzitie

- Balenie treba po pouziti okamzite uzavriet a uscho-
vat na suchom mieste.

« Trvanlivost 5 rokov

« Tento medicinsky vyrobok nepouzivajte po uplynu-
ti ddtumu expiracie.

« Nespotrebované vldkno sa moéze bez problémov
likvidovat ako biologicky odpad. Umelohmotnu dé-
zu mozno odovzdat na recyklaciu.

Velkost balenia:
Déza s 225 cm vlakna

Stav informacie:
12-2011

MeanumHCKTe NPOAYKTU TpabBa Aa ce CbXpaHABaT
Ha MACTO, HeJOCTBIHO 3a fela.

" CbXp

- Camo 3a efjHOKpaTHa ynoTpeba

- Camo 3a 3b60neKapcka ynorpeba

- OnakoBKaTa ce 3aTBaps BefjHara cief ynotpe6a n
Ce CbXpaHsBa Ha CyXo.

* CPOK Ha rofiHOCT - 5 roAnHN

« To3n MeAuUMHCKU NPOAYKT He TpAbBa Aa ce n3-
rnoni3Ba cief} N3TMYaHe CpoKa Ha rofjHoCT

« HeusnonssaHuTe KOHUM mMoraT fa 6bAaat u3xebpre-

HU € BUoNorNYHNTE oTnagbyn. MnactmacoBaTta Ky-

TUA MOXe fia 6bae peumnknampaHa.

lonemuHa Ha onakoBKara:
KyTua c 225 cm KoHel

AKTyanHocT Ha UHpopmauuAaTa:
12-2011

vieta.

Lietosana un uzglabasana:

- Tikai vienreizéjai lietosanai;

- Izmantosanai vienigi zobarstnieciba;

« Pacina talit péc lietosanas jaaizver un jauzglaba
sausa vieta;

« Derigs lietosanai 5 gadus;

« Nelietot o medicinisko izstradajumu péc deriguma
termina beigam;

« Neizmantoto diegu var bez problémam likvidét ka
biologiskos atkritumus. Plastmasas karbu var nodot
otrreizéjai parstradei.

lepakojuma lielums:
Apala karba ar diegu - 225 cm

Informacija parskatita:
12-2011

Kullanim ve saklama:

« Sadece tek kullanimliktir

« Sadece dis hekimliginde kullanim icindir

« Paketi kullanildiktan hemen sonra kapatiimasi ve
kuru bir yerde saklanmasi gerekir

« Raf omrii 5 yildir

+ Bu tibbi alet son kullanma tarihinden sonra kullanil-
mamalidir

+ Kullanilmamis ip “biyolojik atik” olarak atilabilir.
Plastik kap geri dontsturilebilir.

icerik:
225 cm ip iceren dispenser

Yayin tarihi:
12-2011

Upotreba i skladistenje:

samo za jednokratnu upotrebu

samo za stomatolo$ku upotrebu

pakiranje se odmah nakon upotrebe mora zatvoriti
i pohraniti na suhom mjestu

rok valjanosti: 5 godina

ovaj medicinski proizvod ne smije se upotrebljavati
nakon isteka roka valjanosti

neupotrijebljen konac moZe se odloZiti kao “biolo3-
ki otpad". Plasti¢ni spremnik se moze reciklirati.

Sadrzaj:
Dozator s 225 cm konca

Datum izdavanja:
12-2011

Medizinprodukte sind fuir Kinder unzugénglich aufzu-
bewahren.

Handhabung und Lagerung:

« Nur fiir den einmaligen Gebrauch

« Nur fiir den zahnérztlichen Gebrauch

« Die Packung ist nach Gebrauch sofort zu verschlie-
Ben und trocken aufzubewahren

« 5 Jahre Haltbarkeit

« Dieses Medizinprodukt nach Ablauf des Verfallda-
tums nicht mehr anwenden

« Die Entsorgung nicht verbrauchten Fadens kann
mit dem Biomdill problemlos erfolgen. Die Kunst-
stoffdose kann dem Recycling zugefiihrt werden.

PackungsgrofBle:
Dose mit 225 cm Faden

Stand der Information:
12-2011



